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Figyelem 

Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: 

- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre 

került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes 

javítást! 

- Mind a neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a szervizkönyvön. E 

nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási 

támogatás! 

 

A moped - mint gyógyászati segédeszköz - szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és 

a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata és kötelessége. Kérjük, vegye igénybe ezt a 

jogszabályok által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, 

beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a moped jótállásban javítandó 

hibájának. 

Bármilyen javítással kapcsolatos kérdés esetén forduljon a használati útmutató végén 

található Szervizkönyvben felsorolt szerződött javító partnerünkhöz. 

A Használati Útmutatót, Szervizkönyvet és Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell 

őrizni, amennyiben a terméket társadalombiztosítási támogatással vásárolta! 
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1. BEVEZETÉS 

Köszönjük, hogy a gyártmányunkat választotta! Reméljük, hogy termékünk hosszú távon 

mozgásképességet biztosít Önnek. 

Ez egy általános kezelési utasítás az Ön Berko JO–30 típusú elektromos kerekesszékéhez. Ezt a 

kezelési útmutatót annak érdekében hoztuk létre, hogy segítséget nyújtson Önnek az elektromos 

kerekesszék tökéletes használatához a mindennapi tevékenységek során. Az Ön biztonsága 

érdekében ismerje meg a kezelés tökéletes technikáját, mielőtt használni kezdi kerekesszékét.  

A kerekesszék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Használati Útmutatóban leírt összes 

figyelmeztetést és utasítást, majd őrizze meg az útmutatót! A Használati Útmutató fényképei 

tájékoztató jellegűek, attól az Ön kerekesszéke eltérhet, de ez nem befolyásolja a Használati 

Útmutatóban leírtak érvényességét, illetve a termék használatát. A használati útmutató a kiadás 

pillanatában érvényes legfrissebb műszaki adatokat és termékinformációkat tartalmazza, de 

fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak. 

A BERKO JO–30 típus kerekesszék az EN 12184 európai szabvány szerint „A” osztályba sorolt 

kerekesszék, azaz megfelelően kompakt és irányítható kerekesszék, amely alkalmas a beltéri 

használatra, de kialakítása a kültéri használatot nem teszi lehetővé. 

A gyártó nem felelős olyan sérülésekért és/vagy károkért, melyek olyan emberi mulasztásokra 

vezethetők vissza, amikor a használati útmutató előírásait, figyelmeztetéseit és felhívásait nem 

tartották be. A gyártó ugyancsak nem felelős olyan emberi hiba okozta sérülésekért és/vagy 

károkért, amelyek a BERKO JO–30 elektromos kerekesszék rosszhiszemű használata és/vagy az 

ésszerűség keretei közt elvárható gondosság hiányában keletkeznek.  

Kérjük, vizsgálja át elektromos kerekesszékét, és ha bármilyen sérülést észlel, azonnal forduljon az 

országos szervizhálózatunk Önhöz legközelebbi képviselőjéhez. 

A rendszeres műszaki felülvizsgálat és karbantartás lényeges a biztonság és a termék hosszú 

élettartama érdekében. Tartsa elektromos kerekesszékét ápolt, jól működő állapotban a felmerülő 

zavarok haladéktalan orvoslásával. 

Kérjük, tartsa meg ezt a Használati Útmutatót, mivel referenciaként később is szüksége lehet rá. 

Amennyiben a használat során valamilyen probléma jelentkezik a moped működésében, kérjük, 

keresse meg a használati útmutató megfelelő fejezetét, ahol megoldást találhat a problémára. Ha a 

hiba nem a moped kezeléséből adódik, hívja az országos javító hálózatunk valamely tagját 

(elérhetőségek a Szervizkönyvben). 
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2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

2.1. Felhasználás előírásai 

1. A kerekesszéken egyszerre csak egy személy tartózkodhat! 

2. TILOS a jogosult használón kívül más személynek üzemeltetni! 

3. Vontatni bármilyen tárgyat TILOS! 

4. Állatot hozzákötni TILOS! 

5. Az eszköz használata közben a Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

6. Tűz és robbanásveszélyes anyag szállítása TILOS! 

7. Tűz és robbanásveszélyes területen, helyiségben használni TILOS! 

8. TILOS az akkumulátorról más fogyasztót megtáplálni (pl. rádió)! 

9. A kerekesszék beltéri felhasználásra lett kialakítva. Közúti vagy terepen történő 

felhasználásra alkalmatlan! 

10. FIGYELEM! A BERKO JO–30 kerekesszék, ill. annak bármely része, nem 

használható ülő funkció betöltésére más járműben, gépjárműben! 

2.2. Karbantartás előírásai 

1. FIGYELEM! Az eredetitől eltérő, más típusú alkatrészekkel a kerekesszék nem 

használható. Az átszerelt vagy átalakított kerekesszék biztonságosságáért a gyártó 

semmi nemű felelősséget nem vállal! 

2. FIGYELEM! Sérült vezeték észlelésekor a szakszervizt értesíteni kell, és az eszközt 

áramtalanítani kell! 

3. FIGYELEM! Az akkumulátorok sérülésekor a kerekesszék használatát azonnal abba 

kell hagyni, mert az akkumulátorban lévő anyagok veszélyeztetik a felhasználó és az 

eszköz épségét! 

4. Az akkumulátorok kiszerelés utáni eldobása TILOS! 

5. Az elhasználódott akkumulátorok a csere alkalmával kerülnek elszállításra, a cserét 

végző szerviz által, a veszélyeshulladék-tároló helyre. 

2.3. Általános előírások 

1. Mindig használja a biztonsági övet, tartsa kezeit a kartartók belső oldalán, és lábfejeit 

mindig a lábtartókon tartsa! 

2. Biztonsági okokból ügyeljen arra, hogy a kerekesszék jelen Használati Útmutatóban 

meghatározott terhelhetőségét soha ne lépje túl! 

3. Ne kísérelje meg az elektromos kerekesszéket a leszerelhető részeknél megfogva 

felemelni. Ez személyi sérüléshez és/vagy az elektromos kerekesszék károsodásához 

vezethet! 

4. Ne álljon közvetlenül a lábtartón! 

5. Soha ne kísérelje meg az elektromos kerekesszék használatát az ebben a használati 

útmutatóban leírt lehetőségek határain túl használni! 

6. Ne használja kerekesszékét, amennyiben az nincs tökéletes műszaki állapotban! 
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7. Az akkumulátorokat tölteni csak a kerekesszékkel adott eredeti saját töltővel szabad! 

8. Soha ne csatlakoztasson semmilyen elektromos vagy mechanikus berendezést 

kerekesszékéhez. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása sérüléseket 

okozhat, és a garancia megvonásával jár! 

9. A kerekesszék használata közben lehetőleg ne használjon rádió adó-vevő készüléket, 

mint pl. CB-készülék, sétáló magnót vagy CD lejátszót, laptop komputert vagy mobil 

telefont, csak ha a használatot megelőzően kikapcsolta a kerekesszéket! 

(Az elektromos készülékek hatásairól a kerekesszékre és használatuk szabályairól 

részletesen, a 2.8. Elektromágneses Interferencia l résznél olvashat) 

FIGYELEM! BÁRMILYEN PROBLÉMA, MEGHIBÁSODÁS, ZAVAR ESETÉN 

FORDULJON SZERVIZHEZ, ÖNÁLLÓAN SEMMIFÉLE JAVÍTÁST NE VÉGEZZEN! 

2.4. Kerekesszék működtetése 

1. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a kerekesszékből történő ki- és beszálláskor az 

áram ki van kapcsolva. Ez kizárja annak a lehetőségét, hogy a joystick (irányítókar) 

véletlen érintésével saját magának vagy másoknak sérüléseket okozzon. 

2. Mindig ellenőrizze indulás előtt, hogy a meghajtó kerekek bekapcsolt állapotban 

(menet üzemmód) vannak. 

3. A sebességszabályozót a vezetési képességének illetve a mindenkori környezeti 

viszonyoknak megfelelően állítsa be. Javasoljuk, hogy tartsa a sebességet a leglassabb, 

„1-es” pozícióban mindaddig, amíg nem szokja meg, a kerekesszék vezetési 

sajátosságait. Ugyancsak javasoljuk, hogy használja a legalacsonyabb sebességet, 

amennyiben elektromos kerekesszékét szűk helyen használja. 

4. Mindig csökkentse sebességét, amennyiben élesen kanyarodik. 

5. Ne kapcsolja ki az irányító egységet, amíg a kerekesszék még mozgásban van. Ez 

ugyanis a kerekesszéket rendkívül hirtelen megállásra kényszeríti. 

6. Kerülje el a hirtelen/rángató indítást/megállást, mert ezek a mozgások az 

akkumulátorok túlzott áramfogyasztásához vezetnek, fokozzák a gumiköpenyek 

kopását, a motor és a hajtómű gyors elhasználódását. 

7. Vészfékezéskor ellentétes irányban térítse ki a joystick-ot. 

2.5. Rámpák és küszöbszegélyek 

FIGYELEM! Mivel a kerekesszéken nincs rögzítő fék, a szabadonfutó kikapcsolt 

állapotában az elektromos kerekesszék megindulhat! Ezért annak lejtős 

terepen való használata - még kísérő jelenlétében is - VESZÉLYES, önállóan 

történő használata TILOS! 

1. Rámpákon felfelé és lefelé történő haladáskor bizonyosodjon meg arról, hogy a 

lejtésszög kisebb mint 8,5º (15%). Ugyancsak ellenőrizze megcsúszások elkerülése 

érdekében, hogy a rámpa felszíne nem túl sima és hogy, a rámpa iránya egyezik-e a 

kerekek irányával és elég széles ahhoz, hogy a kerekek szabadon gurulhassanak a 

rámpa vonalában. 

2. Amennyiben akadályon (pl. küszöb) halad át, mindig ellenőrizze, hogy annak 

magassága ne haladja meg az 3,5 cm-t. Mindig merőlegesen küzdje le az akadályokat. 
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2.6. Be/kiszállás, mozgás vezetés közben 

1. A kerekesszékbe történő be/kiszállás jó egyensúlyérzéket igényel. Amíg a biztonságos 

be/ kiszállás módját nem sajátította el, legyen mindig a közelben egy kísérő. A 

sérülések elkerülése érdekében a gyártó javasolja, hogy a következő feladatokat 

végezze el a be/kiszállást megelőzően: 

- Úgy állítsa kerekesszékét, hogy az Ön elektromos kerekesszéke és az a 

tárgy/eszköz, amelyre át kíván ülni, a lehető legközelebb legyen 

egymáshoz. 

- Kapcsolja ki a kerekesszék irányító egységét. 

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön elektromos kerekesszékén nincs 

bekapcsolva a szabadonfutó, azaz a motor ”BE” állapot van kapcsolva 

mindkét oldalon. 

- Billentse fel a kartámlákat. 

- Billentse fel a lábtartót. 

- Forgassa mindkét vezető kereket az átszállás irányába, hogy megnövelje a 

stabilitást az átszállás idejére. (Amennyiben hátramenetben, rézsút áll 

meg, akkor az átszállás irányába kanyarodva ez automatikusan 

megtörténik). 

2. Amikor a kerekesszéken ülve dől vagy hajol, mindig ügyeljen rá, hogy a súlypontját 

kerekesszék középpontjához minél közelebb tartva megőrizze a kerekesszék 

stabilitását, elkerülve a borulásokat. 

2.7. Használat gyógyszeres kezelés vagy alkohol hatása alatt 

1. Konzultáljon kezelőorvosával, amennyiben olyan gyógyszert (gyógyszereket) szed, 

amelyek befolyásolhatják képességét az elektromos kerekesszék kezelésére. 

2. Ne használja a kerekesszékét alkoholos befolyásoltság alatt, mert ez jelentősen 

befolyásolhatja képességét az elektromos kerekesszék biztonságos kezelésére. 

2.8. Elektromágneses Interferencia (EMI) 

rádióhullámokat kibocsátó eszközök által 

Az elektronika rendkívül gyors fejlődése, különös tekintettel a telekommunikáció 

területén, elárasztotta környezetünket elektromágneses (EM) rádióhullámokkal, 

amelyeket televízió és rádió készülékek, továbbá kommunikációs jelek bocsátanak 

ki. Ezek a rádióhullámok láthatatlanok és erősségük növekszik, ahogy közeledünk a 

kibocsátó forráshoz. Minden elektromos vezető antennaként viselkedik a 

rádióhullámok esetében, és emiatt különböző mértékben, de minden elektromos 

kerekesszék és robogó érzékeny az elektromágneses interferenciára. Ez az 

interferencia szokatlan és akaratlan mozgásokat és/vagy a kerekesszék össze-vissza, 

akadozó irányíthatóságát okozhatja. 

Az alább felsorolt óvintézkedések betartása jelentős mértékben lecsökkenti az elektromos 

kerekesszék szándékolatlan fékkioldását vagy mozgását, amelyek komoly sérüléseket 

okozhatnak: 

1. Ne kapcsolja be kézben tartott személyi kommunikációs eszközeit, úgy is mint CB-

rádióját és/vagy mobil telefonját, amíg elektromos kerekesszéke be van kapcsolva. 

2. Mindig legyen tudatában annak, van-e a közvetlen közelében rádió és/vagy TV-

állomás és próbálja meg távol tartani magát ezektől.  
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3. Mindig legyen tudatában, hogy felszerelések és részegységek illesztése vagy az 

elektromos kerekesszék átalakítása még érzékenyebbé teheti elektromos kerekesszékét 

a rádióhullámokat kibocsátó forrásokra. (Megjegyzés: Ilyen esetekben igen nehéz a 

pótlólagosan felszerelt eszközök hatását értékelni a kerekesszék teljes védettségére 

vonatkozóan). 

4. Az elektromos kerekesszék minden szándékolatlan mozgásával vagy fékkioldásával 

kapcsolatos váratlan eseményt jelentsen a gyártónak és jelezze, hogy a közelben 

rádióhullámokat kibocsátó forrás volt. 

 

FIGYELEM! AMILYEN GYORSAN CSAK LEHET, KAPCSOLJA KI ELEKTROMOS 

KEREKESSZÉKÉT, HA AZ ALÁBBIAKAT TAPASZTALJA: 

- Szándékolatlan mozgások. 

- Szándékolatlan és ellenőrizhetetlen irányú haladás 

- Váratlan fékkioldás 

Az Ön elektromos kerekesszékének védettségi szintje 20 V/m, amely megfelelő védelmet 

nyújt az elektromágneses interferenciaforrások többségével szemben.  

 

2.9. Mozgó alkatrészek veszélyei: 

FIGYELEM! A használat során 

ügyeljen arra, hogy ujja be ne 

szoruljon a háttámla és a az ülés 

közé! 

 

 
   

FIGYELEM! A kartámasz 

lehajtásakor ügyeljen arra, hogy 

ujja be ne szoruljon a kartámasz 

alá! 
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3. A BERKO JO–30 VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK FŐ RÉSZEI 

 

1. Akkumulátortöltő 7. Kartámla irányító egységgel (jobb) 

2. Akkumulátor blokk 8. Kartámla (bal 

3. Első alváz keret  9. Kosár 

4. Biztonsági öv  10. Lábtartó 

5. Ülés előredönthető háttámlával) 11. Motor blokk, hátsó alváz keret 

6. Irányító egység  12. Ülés tartóoszlop 

 

 

 

 

 

 

1. ábra 

4. TARTOZÉKOK 

1 db. Használati Útmutató 

1 db. Automata akkumulátortöltő 

9 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 
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5. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 

A környezeti feltételek befolyásolhatják az Ön elektromos kerekesszékének biztonságát és 

teljesítményét. A víz és szélsőséges hőmérséklet kárt okozhatnak és befolyásolják a teljesítményt. 

5.1. Víz és csapadék 

A kerekesszék csak beltéri használatra alkalmas, esőtől, hótól vagy bárminemű csapadéktól óvni 

kell. A víz elektronikus működési hibákat okozhat vagy az elektronikus részegységek, és a váz 

idő előtti korrózióját idézheti elő. 

5.2. Hőmérséklet 

Az elektromos kerekesszék bizonyos részegységei érzékenyek a hőmérséklet változására. Az 

irányító egység a –8 ºC és 50 ºC közötti hőmérséklettartományban tud csak működni. 

Rendkívül alacsony hőmérsékleten az akkumulátorok befagyhatnak és ezáltal, az Ön elektromos 

kerekesszéke működésképtelenné válhat. Rendkívül magas hőmérsékleten alacsonyabb 

sebességgel tud csak üzemelni, mert az irányító egységbe beépített biztonsági korlát megelőzi a 

motor vagy egyéb elektromos részegységek károsodását. 

 

6. SZÉT- ÉS ÖSSZESZERELÉS 

SZÉTSZERELÉS 

6.1. Irányítóegység kikötése 

- Kapcsolja ki a kerekesszék villamos rendszerét az irányító egység 

főkapcsolójával. (25. ábra-5) 

- A csatlakozónál megfogva, húzza ki fölfelé a vezérlés kábelét (2. ábra).  

 

2. ábra 

6.2. Ülés eltávolítása 

- Kapcsolja ki a kerekesszék villamos rendszerét az irányító egység 

főkapcsolójával. (25. ábra-5) 

- Oldja ki a szék rögzítését az annak oldalán található reteszelő karral. (3. ábra). 

- Enyhe oda-vissza forgató mozgás mellett emelje le a hajtóműről az üléstartó vázat 

(4. ábra). 

Figyelem! Az emelésnél az ülés alapját kell megfogni, ne emelje a kerekesszéket a 

karfánál vagy a háttámlánál fogva! 
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3. ábra 4. ábra 

 

6.3. Akkumulátorblokk kiemelése 

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy kezét ne üsse váz fém részeihez. A motor-szabadonfutó 

kapcsolót javasoljuk BE állásba kapcsolni megakadályozva a kerekesszék 

elgurulását. 

- A hajtáskapcsoló kar felett található rögzítő kallantyút hátrahúzva (5. ábra) az 

akkumulátortartó kivehetővé válik. A blokkot egyenesen fölfelé emeljük (6. ábra). 

 

  

5. ábra 6. ábra 

6.4. A váz szétnyitása 

A vázat az üléstartó csőnél megfogva, a rögzítő kallantyút hátrahúzva, majd a csövet előre tolva 

a váz szétnyílik és két részre szedhető (7. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra 



 11. 

ÖSSZESZERELÉS 

Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kerekesszék megfelelően lett összeszerelve, az 

egyes részek nem mozognak, nem kotyognak! 

 

6.5. A váz összeszerelése 

Akasszuk be az alváz elején lévő kampókat a motor blokkon lévő alsó csapra (8. ábra, 9. ábra), 

majd az üléstartó rúdnál és a hátsó ütközőnél megfogva egy határozott mozdulattal rántsuk 

össze a két alváz szerelvényt (10. ábra, 11. ábra). 

 

  

8. ábra 9. ábra 

  

10. ábra 11. ábra 

 

6.6. Akkumulátorblokk behelyezése 

Az akkumulátor blokkot egyenesen lefelé engedjük vissza a tárolóba (12. ábra). A rögzítő retesz 

magától a helyére kell ugorjon. 

 

12. ábra 
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6.7. Ülés beszerelése 

Emelje fel az ülést és helyezze (az ülés alján található) csonkot az üléstartó oszlopba (13. ábra). 

A reteszelő kart (3. ábra) kioldva tartva, forgassa enyhén oda-vissza (4. ábra) míg az ülés a 

helyére ugrik. 

 

13. ábra 

6.8. Irányító egység bekötése 

A vezérlő kábel végét dugja a motorblokkon található aljzatba. (2. ábra). 

7. BEÁLLÍTÁSOK 

Figyelem! Használat előtt mindig ellenőrízze, hogy a beállításokat követően az egyes elemek 

megfelelően rögzített állapotban vannak. 

7.1. Ülés kifordítása 

Nyomja előre az ülésreteszelő kart és fordítsa az ülést a kívánt helyzetbe, majd engedje el a 

mozgatókart, mely reteszeli-rögzíti az ülést a beállított helyzethez tartozó legközelebbi, 45 

fokonkénti pozícióban (3. ábra). 

Figyelem! Az ülés körülbelül 180 fokra fordítható ki jobbra és balra a menetirányhoz képest. 

Ne erőltesse a további forgatást, mert az az elektromos kábel és csatlakozók 

sérüléséhez vezethet. 

7.2. Ülés magasságának állítása 

Az ülés eltávolítása és az akkumulátor kiemelését követően (lásd. 6.2,6.3) lehetőség nyílik az 

ülés magasságának változtatására. Először oldjuk ki a rögzítő csavart az üléstartó rúd hátulján 

(14. ábra); majd húzzuk ki a rögzítő csapot a rúd oldalából (15. ábra). 

  

14. ábra 15. ábra 
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Az üléstartó cső ekkor mozgatható. A csöveket egymáshoz képest elcsúsztatva egy másik 

furatot fedésbe hozva átállíthatjuk a magasságát. Ezután a csapot visszahelyezve, majd a rögzítő 

csavart meghúzva biztosítsuk az üléstartó csövet. 

7.3. Kartámaszok 

 A kartámaszok dőlésszöge a tövükben található kontra-anyás csavar segítségével állítható 

(16. ábra). Az átülés megkönnyítésére a kartámaszok felhajthatók  

 

16. ábra 

Figyelem! A kartámaszok az Ön mozgás közbeni kényelmét szolgálják. Ne támaszkodjon rá 

teljes súlyával sem felnyitott, se lehajtottt állapotban, mert a karfa sérülhet! A ki 

és beülésnél használja az ülés kifordítási funkciót! 

7.4. Beülő szélesség állítása 

Az ülés hátán lévő rögzítő csavarokat meglazítva (17. ábra, 18. ábra), a kartámaszok közti beülő 

szélesség 45…62 cm között állátható. Az új szélességet beállítva húzzuk meg a rögzítő 

csavarokat. 

  

17. ábra 18. ábra 

Figyelem! A biztonságos rögzítés végett, a kartámaszok legalább 5 cm-nyire be kell 

nyúljanak a vázba, különben a a rögzítőcsavarok nem tudják kellően biztosítnai 

a kartámaszokat; s ez BALESETVESZÉLYES. 

7.5. Irányító egység átszerelése, beállítása 

Az irányító egység mind a jobb, mind a bal karfára fölszerelhető. A karfa alján található rögzítő 

csavart kioldva beállíthatjuk az irányítóegység kinyúlását (19. ábra). 

Az átszereléshez (pl. egy csavarhúzó segítségével) vegyük ki az ellentétes karfát lezáró dugaszt 

(20. ábra), majd helyezzük át az irányítóegységet, s a rögzítő csavart az ellentétes karfába. 
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Rögzítse az irányító egységet a rögzítő csavarral. A dugasszal zárjuk le az irányítóegység 

eredeti karfáját. 

Figyelem! A beállítást befejezve mindig győződjön meg arról, hogy az irányítóegység 

megfelelően rögzítve van! 

  

19. ábra 20. ábra 

7.6. Lábtartó áthelyezése 

A lábtartó kinyúlása állítható (21. ábra). Ezt a lábtartót rögzítő anyás csavarok kicsavarásával, 

majd a lábtartót a kívánt pozícióba helyezve a csavarokkal ismét rögzítve tehetjük meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra 

7.7. Biztonsági öv 

A biztonsági öv gyárilag beszerelt állapotban kerül átadásra Önnek termékünkön. A biztonsági 

öv állítása a 22. ábrán látható módon, a csat fogadórésze felőli oldalon található bújtató 

segítségével történik. Záráshoz toljuk be az öv nyelvét a csatba (23. ábra). Az öv oldása a 

„PRESS” feliratú gomb megnyomásával történik. (23. ábra) 

  

22. ábra 23. ábra 



 15. 

8. HASZNÁLATBA VÉTEL 

Ön a villamos hajtású kerekesszéket menetkész állapotban kapja kézhez. 

Célszerű az ismerkedést tágasabb környezetben végezni. Az előre-hátraváltáskor, számítani kell – a 

kiskerekek átfordítása miatt – a kerekesszék elejénél bizonyos mértékű oldal irányú kitéréssel. 

Tapasztalni fogja, hogy a kerekesszék gyorsan és könnyedén mozgatható. 

8.1. Használatba vételkor elvégzendő ellenőrzések, beállítások 

1. Olvassa el a használati útmutatót és tartsa kéznél, az esetleges használat közben 

fölmerülő problémák elhárításához! 

2. Állítsa be, lehetőleg rögtön átvételkor, munkatársunk segítségével, az ülés magasságát 

és a lábtartó kinyúlását. Mivel kialakításuk folytán ezeket a beállításokat nem lehet 

könnyen átállítani, célszerű több időt szánni erre, és rögtön átvételkor jól beállítani 

őket. 

3. Állítsa be a beülő szélességet. 

4. Ellenőrizze, hogy a kerekesszék kikapcsolt állapotban van-e, ha nem a főkapcsoló 

(25. ábra–5.) segítségével kapcsolja ki! 

5. A ki- és beszállást a kerekesszékbe csak kikapcsolt főkapcsoló mellett ill. a 

hajtáskapcsoló kar motor BE állása (9.1. pont) mellett végezze!  

- Üljön be a kerekesszékre. 

- Igazítsa az elektronikus irányítóegységet (joystick-ot) és a biztonsági övet az Ön 

méreteihez. 

6. Kapcsolja be a biztonsági övet! 

8.2. Ismerkedés az irányítókar működésével 

Amint az irányítókart a középállásból kibillentjük, a fékek automatikusan kioldódnak (egy-egy 

kattanás hallható). A kerekesszék elülső része mindig abba az irányba indul el, amerre a kart 

kitéríti. Tehát az egyenesen előrebillentett kar egyenes haladást, a jobbra illetve balra előre 

billentett kar előremenetben történő jobbra illetve balra kanyarodást jelent. 

A kar egyenesen hátra történő kitérésekor a kerekesszék hátrafele indul el. Ha a kart hátra, 

jobbra illetve balra téríti ki, a kerekesszék eleje jobbra, illetve balra mozdul el, ami viszont 

hátramenetben ellentétes irányú fordulást eredményez. 

A kerekesszék sebessége arányos lesz az irányítókar kitérésével, azaz ha csak kissé téríti ki, 

akkor lassabban, ha jobban kitéríti, akkor gyorsabban fog haladni. Az irányítókart ajánlatos 

először lassan előrenyomni. Ekkor a kerekesszék, megindul előre. Egy könnyed változtatás 

jobbra és balra jelzi Önnek a kerekesszék manőverező képességét. Ezután próbálja ki ugyanazt 

hátrafelé vezetve is. 

Az irányítókar elengedésekor az automatikusan középállásba ugrik vissza és az elektromos 

fékek önműködően működésbe lépnek, a kerekesszék megáll. 

8.3. Üzemidő 

A kerekesszék egy feltöltéssel történő használhatósági ideje többek között függ az 

akkumulátorokban aktuálisan tárolt energiától, az akkumulátorok állapotától, a kerekek 

guminyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a terheléstől, valamint a kerekesszék műszaki 

állapotától. Ezen tényezők kedvezőtlen esetben (pl.: alacsony akkumulátor töltöttség, maximális 

terhelés, kis guminyomás stb.) jelentősen csökkentik az üzemidőt. 
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Javasoljuk, tapasztalja ki, hogy kerekesszéke a fenti esetekben hogyan viselkedik, és ezt a 

használat során vegye figyelembe. 

A műszaki adatokban megadott hatótáv névleges érték, 27 C hőmérséklet, 100%-os 

akkumulátor kapacitás, 75 kg-os terhelés, sík szilárd padlóburkolat, többszöri gyorsítás-lassítás 

nélkül és a kerekesszék kifogástalan műszaki állapotában a szabványok által előírt módon 

történő hatótáv mérés esetére érvényes. 

Kérjük, figyelmesesen olvassa el az akkumulátorok töltésére vonatkozó részt a 11. 

Akkumulátorok című fejezetben!  

9. ÜZEMELTETÉS 

Az elektromos kerekesszéket nagyon egyszerű működtetni. Ugyanakkor javasoljuk, hogy alaposan 

olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megismerkedhessen új kerekesszékével. 

Figyelem! Mielőtt bekapcsolja kerekesszékét, mindig győződjön meg arról a környezetről, amely 

körülveszi Önt, s így válassza meg a sebességet. Szűk helyen történő haladáskor 

javasoljuk, hogy mindig a legalacsonyabb sebességfokozatot használja. 

9.1. Hajtáskapcsoló (szabadonfutó) 

A kerekesszék elektromos fékrendszerrel 

rendelkezik, amely a hajtó motorra hat, így az csak 

akkor hatásos, ha a motor a kerekekkel össze van 

kapcsolva. A motor és a kerekek közötti kapcsolatot 

a hajtáskapcsoló karral tudjuk létrehozni és 

megszűntetni (24. ábra). 

A kar „KI” (üres) állásában a kerekesszék kézzel 

mozgatható (szabadonfutó üzemmód). A kar „BE” 

(hajtás) állásában az eszköz a motorral 

üzemeltethető. A kar alapállása a „BE” pozíció.    24. ábra 

 

Figyelem! 

- Bármelyik oldali hajtáskapcsoló kar "KI" állásban van, a kerekesszék elektromos 

rendszere letiltja a vezérlést és az akkumulátor töltöttség jelző LED-ek figyelmeztetőleg 

villognak. 

- Soha ne használja a szabadonfutó funkciót lejtőn, mivel ez esetben nem tudja szabályozni 

a kerekesszék sebességét és ez balesethez vezethet! 

- Egy esetleges meghibásodás esetén, ha a szabadonfutó üzemmódot kell használnia, 

mindig kérjen segítséget. 

- Soha ne kapcsolja be a szabadonfutó funkciót, ha kerekesszéke működésben van! 

-  Mindig emlékezzen arra, hogy kapcsolja ki a szabadonfutó funkciót, mielőtt ismét 

beindítja kerekesszékét (bekapcsolja az irányító egységet)! 

9.2. Elektromos rendszerek üzemeltetése 

A villamos hajtású kerekesszék két 24 V-os egyenáramú motorral van meghajtva az elektronikai 

irányító egység segítségével, amely fokozatmentes, sebességszabályozást, forgásirányváltást, 

valamint a végsebesség korlátozását teszi lehetővé. 

A meghajtó egység fordulatszáma szabályozható az irányítóegységen lévő sebességválasztó 

gombok (25. ábra-8,9) segítségével. A fokozatokon belül az irányítókar (joystick) kitérésének 

mértékével arányosan szabályozható a sebesség.  



 17. 

9.3. Irányítóegység 

Fő részei (25. ábra): 

1. Irányító kar (joystick) 7. Akkumulátor tele 

2. Irányító panel 8. Maximális sebesség-beállítást jelző LED sor 

3. Akkumulátortöltő aljzat 9. Maximális sebesség-beállítást csökkentő gomb 

4. Főkapcsoló (ki-be) kapcsoló  10. Maximális sebesség-beállítást növelő gomb 

5. Akkumulátor-töltöttség jelző LED sor 11. Kürt  

6. Akkumulátor üres 

 

12. Hibajelző 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra 

Főkapcsoló (ki-be kapcsoló) gomb (4) 

Bekapcsoláskor a főkapcsoló gomb megnyomását követően egymás után 

felvillannak az akkumulátor-töltöttség jelző (5) LED lámpái. Ezután az irányító 

egység kijelzi az akkumulátor-töltöttség szintjét (5) és a beállított maximális sebességet (8). 

A kerekesszék irányítóegységének kikapcsolásához nyomja meg a főkapcsoló (ki-be kapcsoló) 

gombot, aminek hatására minden LED kialszik. 

Megjegyzés: amennyiben az irányítóegység bekapcsolásakor az irányítókar (joystick) (1) 

nem a középső, semleges pozícióban van a Maximális sebesség-beállítást jelző 

LED sor (8) folyamatosan világít. Amennyiben az irányítókart elengedi, a 

hibajelzés megszűnik és a vezérlés normál módon fog működni. 

FIGYELEM! Vészhelyzetben az irányítóegység kikapcsolásához nyomja meg a főkapcsoló 

(ki-be kapcsoló 4) gombot. Vészfékezés után az elektronika kikapcsol! 

Alvó üzemmód 

Amennyiben az irányítóegység bekapcsolt állapotában legalább 5 percig nem mozdítja meg az 

irányítókart (joystickot) és a nyomógombokat sem használja, az irányítóegység önműködően 

kikapcsol úgy, mintha kikapcsolták volna, az elektronika „alvó üzemmódba” megy át. Az alvó 

üzemmódból úgy hozhatjuk normál üzemmódba az irányítóegységet, hogy megnyomjuk 

valamelyik gombot vagy megmozdítjuk az irányító kart. 

1. 

2. 

3. 10. 

8. 

4. 
6. 

9. 

5. 

11. 

7. 

12. 

8. 

6. 

9. 

5. 

10. 

4. 

11. 

7. 

8. 

6. 

9. 

5. 

8. 

6. 

9. 

5. 

4. 

12. 

10. 

11. 

7. 

8. 

6. 

9. 

5. 



 18. 

Maximális sebesség 

Aktuális sebesség 

A kerekesszék elektronikájának letiltása 

A kerekesszék elektronikája letiltható, hogy illetéktelen személyek ne kapcsolhassák be az 

irányítóegységet. 

Ehhez bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a főkapcsolót 4 másodpercig, s 

engedje el, ha az irányító egység kikapcsolt. 4 másodperc után az akkumulátor-

töltöttség jelző LED sor kétszer felvillan és a kürt két rövid sípszóval jelzi, hogy 

az irányító egység le lett zárva. 

A letiltás feloldásához kapcsolja be az irányító egységet a főkapcsoló (4) 

benyomásával. Az akkumulátor-töltöttség jelző LED sor lámpái jobbról balra 

futva felvillannak, mutatva a letiltott állapotot. A bekapcsolást követően nyomja 

meg a kürt gombot 10 másodpercen belül kétszer, az irányító egység bekapcsol és normál 

üzemmódban működni kezd. 

Az irányítókar (joystick) használata (1) 

Amelyik irányba kimozdítja az irányítókart (joystickot), az elektromos kerekesszék azzal 

azonos irányba halad. Ebben az irányban a kerekesszék sebességét befolyásolja az irányítókar 

(joystick) elmozdításának mértéke. Minél előrébb nyomja az irányítókart, annál nagyobb 

sebességgel fog mozogni a kerekesszék. 

FIGYELEM! A kerekesszék bármilyen nem várt mozgása esetén azonnal engedje el az 

irányító kart. Ebben az esetben a kerekesszék azonnal meg fog állni. 

Maximális sebesség beállítása (8, 9, 10) 

Az Ön igényeinek megfelelően beállíthatja a kerekesszék maximális sebességét, a 

maximális sebesség-beállítást csökkentő (9) vagy a maximális sebesség-beállítást 

növelő gombok (10) segítségével. Az adott gomb egyszeri megnyomásával a 

maximális sebességet 20%-al növelheti vagy csökkentheti. 

Az irányító egység az Ön által beállított maximális sebességet kijelzi a kürt 

nyomógomb körüli LED sorral (8). Az itt lévő 10 darab LED a kerekesszék 

abszolút legnagyobb sebességének 20%, 40%, 60%, 80% és 100%-át jelzik a 

maximális sebesség-beállítástól függően. 

Finom sebesség beállításhoz egyszerre tartsa nyomva 2 másodpercig a maximális sebességet 

csökkentő (9) és növelő (10) nyomógombokat. A vezérlés egy sípszóval jelzi, hogy átállt a 

finom sebesség beálításra. Így a maximális sebesség értéket 10%-onkénti lépcsőben tudja 

beállítani. Visszaállításhoz ismét egyszerre tartsa nyomva 2 másodpercig a maximális sebesség 

beállító gombokat (9. 10.). 

Sebesség kijelzés (8) 

A sebesség kijelző (8) mutatja a beállított maximális 

sebességet és a kerekesszék aktuális sebességét is. Ahogy 

az irányítókart nyomja előre vagy hátra a kijelző egymás 

után villantja fel a fényeket a sebességtől függően. 

Kürt használata (11) 

Nyomja meg a kürtgombot (6). Kürtszó hallható addig, amíg nyomva tartja a kürtgombot. 

Akkumulátor-töltöttség jelző LED sor (5) 

Az akkumulátor–töltöttség jelző LED sor jelzi a kerekesszék bekapcsolt állapotát és jelzi az 

akkumulátorok töltöttségének (hozzávetőleges) értékét. Bekapcsolás után a kijelző egy 

körülbelüli értéket fog mutatni. A kerekesszék használatának megkezdése után körülbelül egy 

perccel már pontosabb érték olvasható le a kijelzőről. 
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A kijelzőn 2 piros, 2 narancssárga, 4 zöld jelzés világíthat. 

 Minden fény világít, az első zöld villog. Figyelmeztetés! 

Lassítson, ha lejtőn lefelé halad! Az akkumulátorok túltöltődnek. 

 
Minden fény világít. Akkumulátorok tele. 

 Piros és narancssárga fények világítanak, zöld nem. Közepes töltöttség. 

Az akkumulátorok hamarosan lemerülnek, ajánlatos tölteni. 

 Csak két piros fény világít. Alacsony töltöttség, minél előbb kezdje meg a 

töltést! 

 Egy piros fény világít. Az akkumulátorok szinte lemerültek. Azonnal 

kezdje meg a töltést! 

 Egy piros fény villog. Az akkumulátorok teljesen lemerültek, 

élettartamuk csökken. Azonnal töltse! 

 

FIGYELEM! A teljes lemerülés elkerülése érdekében ne várja meg azt, amíg már csak a 

piros LED sor világít, hanem a feltöltési folyamatot korábban kezdje el, 

amikor még a narancssárga LED is világít! 

 A Piros mező elérése veszélyes az akkumulátorok élettartamára! Kerülje el, 

hogy az akkumulátorok ennyire lemerüljenek. A rendszeres piros mezőig 

történő lemerítés az akkumulátorok élettartamát kb. negyedére csökkenti! 

Megjegyzés: A legjobb módszer a kijelzőn mutatott érték helyes megítéléséhez, ha 

kitapasztalja, hogyan viselkedik a kijelző a kerekesszék használata során, mint 

egy gépjármű üzemanyag kijelzőjét. Így később elkerülhet egy esetleges 

használat közbeni ”üzemanyag kifogyást”. 

Akkumulátor csere esetén, csak a gyártó által javasolt akkumulátort 

használja. Eltérő akkumulátor esetén a töltöttség jelző pontossága 

megváltozhat. 

Az akkumulátorok töltöttsége, feltölthetősége (kapacitása), valamint élettartalma több 

tényezőtől függ. Ezek a vezetési mód, ahogy a kerekesszéket használja, az akkumulátorok 

hőmérséklete, a környezeti hőmérséklet, a lemerülés-feltöltési ciklusok száma, az 

akkumulátorok kora stb. Ezek a tényezők hatással vannak arra a távolságra, amelyet Ön meg tud 

tenni a kerekesszékkel. 

Az egyik legfontosabb tényező az akkumulátorok töltésének módja. Figyeljen oda, hogy soha ne 

merítse le teljesen, és töltés esetén mindig töltse teljesen fel az akkumulátorokat. 

Az irányító rendszer státuszának kijelzése (5) 

Az akkumulátor-töltöttség kijelző (5) az akkumulátorok töltöttsége mellett sor mutatja az 

irányító egység állapotát is. 

Megjegyzés:  Sok esetben a feltételezett meghibásodás nem más, mint az irányító egység 

nem megfelelő kezelése. A hibajelzések információt adnak továbbá az 

elektromos rendszer valamely egyszerű hibájára is. 

A fények jobbról balra lépegetnek. A vezérlés le van tiltva. Feloldáshoz 

nyomja meg kétszer a kürtöt (11) 
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A fények balról jobbra gyorsan lépegetnek. A töltő csatlakoztatva van a vezérlő 

egységhez, a kerekesszék hajtása le van tiltva. 

A fények balról jobbra lépegetnek és a hibajelző (12) villog. A kerekesszék 

hajtása tiltva van. 

 

Hibajelzések (12) 

Ha a rendszerben hiba lép fel, Ön is megtalálhatja a hiba okát megfigyelve, hogy a 

szervizkulcs (12) jelző hányszor villan fel. A felvillanások ciklikusan követik egymást 

rövid szünetet tartva az egyes ciklusok között. Egyszerűbb esetben Ön is el tudja 

hárítani a hibát. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes jelzésekhez milyen 

kerekesszék állapotok tartoznak. 

Villanások 

száma 
Hibaforrás Lehetséges hiba 

1 
Motor 

hőmérséklet 

Túl nagy motoráram. 

 Túl meredek lejtőn való haladás: kapcsolja ki a kerekesszéket, 

hagyja a motort lehűlni, majd indítsa újra a kerekesszéket és 

válasszon másik útvonalat. 

 A kerekek súrlódnak a vázhoz, vagy akadályba ütköznek: hárítsa el 

az akadályt 

 Hibás motor: forduljon szakszervizhez. 

 

Vezérlés túlmelegedett. 

 Kapcsolja ki a vezérlést, várjon néhány percet és indítsa újra. 

 Ha ez gyakran előfordul, forduljon szakszervizhez. 

2 Akkumulátor 

Az akkumulátor feszültség túl alacsony vagy túl nagy. 

 Ellenőrizze az akkumulátor kábelezését, csatlakozását. 

 Lemerült akkumulátorok: töltse azokat fel. 

 Akkumulátorokon túlfeszültség: lassítson meredek lejtőn lefelé. 

 Az akkumulátorok meghibásodtak: forduljon szakszervizhez az 

akkumulátor cseréjéhez. 

 

Ha a hibajelzés töltés közben jelentkezik: 

 Akkumulátortöltő meghibásodott: forduljon szakszervizhez. 

3 

 

4 

Bal motor 

 

Jobb motor 

A motor nem csatlakozik a vezérlő egységhez, vagy rövidzár van a 

motor csatlakozásban. 

 Ellenőrizze a motorkábel sértetlenségét és a megfelelő 

csatlakozást. 

 A motor szénkeféje nem érintkezik: forgassa meg a kereket, 

kapcsolja ki, majd be a vezérlő egységet. Ha ez a hiba gyakori, 

forduljon szakszervizhez. 

 Forduljon szakszervizhez. 

5 

6 

Bal fék 

Jobb fék 

A fék ki lett kapcsolva. 

 A kerekesszék hajtás kapcsolója szabadonfutó, ”KI” állásban van. 

A hajtáskapcsolót állítsa ”BE” állásba. Kapcsolja ki, majd be a 

vezérlő egységet. 

 

A fék nem csatlakozik az irányító egységhez. 

 Ellenőrizze a motorkábel sértetlenségét és a megfelelő 

csatlakozást. 

Forduljon szakszervizhez. 

7, 8, 9 Belső hiba Forduljon szakszervizhez. 
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FIGYELEM!  Az irányító egység bármilyen más, nem normális működése és kijelzése esetén 

forduljon szakszervizhez. 

 Amennyiben szervizhez fordul, a hibabejelentéskor tájékoztassa a szervizt a 

szervizkulcs felvillanásainak számáról. 

Az akkumulátorok töltése 

A töltés a következők szerint végezze: 

1. Állítsa a lehető legközelebb kerekesszékét a fali csatlakozó aljzathoz.  

2. Kapcsolja ki a kerekesszék elektromos rendszerét a főkapcsolóval. 

3. Amennyiben a töltő bemenő feszültsége (tápfeszültség) megválasztható ellenőrizze, hogy az 

megfeleljen a hálózati feszültségnek (115V/230V). 

4. Csatlakoztassa a töltőt a vezérlő egység töltő aljzatába (26. ábra).  

 

 

26. ábra 

5. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. Ha a hálózati csatlakozóaljzat kapcsolóval is el van 

látva, ellenőrizze annak bekapcsolt állapotát.  

6. Ha a töltőn van kapcsoló, kapcsolja be. A kapcsoló nélküli töltő berendezés a töltő és 

tápfeszültség kábelek csatlakoztatása után azonnal megkezdi a töltési folyamatot. A 

kerekesszéket nem lehet működtetni töltés közben. 

7. Az irányítóegységen lévő akkumulátor-töltöttség jelző LED sor ekkor úgy jelzi a rendszer 

töltés alatti állapotát, hogy balról jobbra egymás után egyenként felvillannak a LED-ek. 

8. Töltse az akkumulátorokat, míg a töltő a saját használati útmutatójában leírt módon nem 

jelzi a töltési folyamat befejeződését. Ekkor a készülék önműködően átvált a karbantartási 

töltés (csepptöltés) üzemmódra, melyben a töltő áramfelvétele jóval kisebb. Tartsa továbbra 

is a töltőn az eszközt lehetőség szerint, hogy elérje az optimális 8-10 óra töltést. 

9. A töltés befejeztével csatlakoztassa le a töltőt a hálózatról, majd a kerekesszék irányító 

egységéről. 

10. A töltés befejeztével először mindig a csatlakoztassa le a töltőt a hálózatról, majd távolítsa el 

a töltődugaszt a kerekesszék töltőaljzatából. Ezzel megelőzheti a szikrák kialakulását és a 

töltődugasz elhasználódását. 

Megjegyzés: 

- Ha töltés közben kikapcsoljuk az irányító egységet, vagy a kerekesszék átmegy 

„alvó” üzemmódba, a töltés ugyanúgy folytatódik. 

- A töltéshez szükséges idő az akkumulátorok lemerültségének függvénye. Az 

akkumulátorok szükségesnél hosszabb töltése nem károsítja az akkumulátorokat. 

Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat 8-10 órán keresztül töltse. 
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- Bekapcsoláskor a töltő önműködően ellenőrzi saját állapotát. A készülék rajta lévő 

lámpák villanásával jelezheti saját konfigurációját és az esetleges 

meghibásodásokat. Ez néhány másodpercet igénybe vehet a töltési folyamat 

megkezdése előtt. 

Figyelem! Olvassa el figyelmesen a „11.  AKKUMULÁTOROK”; „12.  

AKKUMULÁTORTÖLTŐ” fejezeteket is, és mindig tartsa be az akkumulátor töltő 

használati útmutatójának utasításait! 

FIGYELEM! 

- Kizárólag a kerekesszék tartozékaként kapott akkumulátortöltőt használja! Ne használjon 

gépjármű akkumulátor töltésére alkalmas akkumulátortöltőt! Nem megfelelő akkumulátortöltő 

károsíthatja az akkumulátorokat, a kerekesszék vezérlését vagy magát a töltőt, de akár tűzesetet 

is okozhat! 

- Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltő kábelei épek és sérülésmentesek, 

valamint hogy a csatlakozás a hálózathoz megfelelő! 

- A töltő kizárólag fixen felszerelt, saját töltő- és hálózati csatlakozóival használható. A 

csatlakozók javítását, felszerelését és cseréjét csak szakember végezheti! 

- Ne csatlakoztasson hosszabbítót a töltőt az eszközzel összekötő töltőkábelhez. 

- Az akkumulátortöltőt csak és kizárólag olyan hálózati csatlakozóba csatlakoztassa, amelynek 

csatlakozója, dug aljzata megfelel az akkumulátortöltő saját használati útmutatójában 

előírtaknak! 

- Amennyiben az akkumulátortöltő rendelkezik tápfeszültség váltóval (115/230V), bekapcsolás 

előtt mindig ellenőrizze annak megfelelő állását.  

- A töltő a töltés során enyhén felmelegedhet, ez nem jelent hibás működést. 

- Védje a készüléket a közvetlen napsugárzástól! 

- Ne tegye a töltőt radiátor, vagy más hőforrás, tűzveszélyes anyag mellé! 

- Soha ne takarja le a töltőt. 

- A töltő beltéri használatra készült, óvja a párásságtól, esőtől, hótól és jégtől! 

- A töltőt szabad területre, más tárgyaktól távol helyezze el, jól szellőző helyre. 

- Ellenőrizze, hogy a töltőre felülről nem csöpöghet, nem eshet rá semmi. 

- Ne használja a töltőt, illetve szakítsa meg a töltést, ha bármelyik csatlakozó, csatlakozó aljzat 

sérült, elhasználódott vagy a töltés közben felforrósodik. 

10.  MŰKÖDÉS, MŰKÖDTETHETŐSÉG ELLENŐRZÉSE 

10.1. Irányító egység 

Elindulás előtt elektromos kerekesszéke működtethetőségéről az alábbiak szerint győződjön 

meg. Ezt az „9.3 Irányítóegység” c. fejezetben bemutatott információk segítségével végezze. 

- A „25. ábra–4”-el jelölt főkapcsoló megnyomása egymást követően felvillannak az  

akkumulátor töltöttség jelző fényei, majd folyamatos fénnyel mutatják az akkumulátor 

töltöttségét. 

- A „25. ábra-11”-tel jelölt, „Kürt” megnyomására sípoló hang hallható. 

- Bekapcsolás után az irányítókar (1, joystick) elmozdításának hatására a kerekesszék a 

joystick elmozdításával megegyező irányba halad, ill. fordul. A joystick elengedésekor 

a kerekesszék megáll. 
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10.2. Elektromágneses fékek: 

Az Ön elektromos kerekesszéke elektromágneses fékekkel van ellátva, azaz egy automatikus 

mágneses tárcsafékkel, amely más néven üzemi (veszély esetén automatikusan bekapcsolódó) 

fékként is ismert. 

Az elektromágneses fékek automatikusan működésbe lépnek a fékezés, megállás során. Akkor 

is üzemben vannak, amikor az elektromos kerekesszék bekapcsolt, készenléti állapotban van 

(azaz a joystick a semleges, középső állásban van), ill., ha a kerekesszék lejtőn áll. Amikor az 

elektromos kerekesszék kikapcsolt állapotban van a fékek akkor is rögzítik, mivel áramot csak a 

kioldáshoz használnak. 

Megjegyzés: Lásd még a „13  KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS” c. fejezetet, „13.2 Heti 

ellenőrzések” szakaszát, ami többek közt a fékek működésének ellenőrzését írja 

le. 

10.3. Hővédelem: 

Az Ön elektromos kerekesszékének irányító egysége egy biztonsági rendszerrel van ellátva. Egy 

beépített áramkör folyamatosan ellenőrzi az irányító egység hőmérsékletét. Az irányító egység 

túlzott felmelegedése esetén (a motorok túlzott áramfelvétele esetén) ez a rendszer lecsökkenti a 

motor teljesítményét (megóvva azt a káros túlterheléstől) és az elektromos kerekesszék 

sebességét.  A sebességcsökkenés lehetővé teszi, hogy az elektronikus részegységek lehűljenek. 

Bár az Ön kerekesszéke ismét eléri a sebességet, amint a hőmérséklet visszatér a szokásos 

szintre. 

Javasoljuk, hogy amennyiben azt tapasztalja, hogy az elektromos kerekesszék hirtelen 

elvesztette a sebességet, álljon meg, s kapcsolja ki az irányító egységet és várjon kb. 15 percet 

újraindítás előtt, lehetővé téve a részegységek lehűlését,. 

10.4. Túláram-korlátozó: 

A túláram-korlátozó egy biztosíték, amely az akkumulátor tartó blokkon található (27. ábra). Ez 

egy biztonsági berendezés, amely a fokozott biztonságot szolgálja. Amennyiben az 

akkumulátorok és a motorok rendkívüli mértékben 

erőltetett üzemre kényszerülnek (pl. túlterhelés), a 

túláram-korlátozó kiold, ezáltal megelőzve a 

motorok és az elektronikus részegységek 

károsodását. Ha a túláram-korlátozó kiold, várjon 

körülbelül egy percet, és azt követően nyomja meg a 

túláram-korlátozó nyomógombját. Ekkor kapcsolja 

be az irányító egységet és folytassa a normál 

használatot. 

Amennyiben a túláram-korlátozó ismételten, 

többször kiold, lépjen kapcsolatba az országos 

szervizhálózatunk valamelyik képviselőjével. 

27. ábra 
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11.  AKKUMULÁTOROK 

11.1. Az akkumulátorok jellemzői 

Az ön kerekesszéke két darab 12V/12 Ah-s vontató típusú, ólam-savas, gomdozásmentes 

újratölthető akkumulátorral rendelkezik. 

 

Figyelem! Csak a gyártó vagy a gyártó által szervízelésre felhatalmazott szervezet által, a 

kerekesszékéhez adott akkumulátorokat használja, amely biztosítja az ÖN 

kerekesszéke biztonságos és megfelelő használatát. Ne használjon gépjármű indító 

akkumulátorokat! 

 

Az akkumulátorok a legelső használat előtt és minden napi használat után, valamint ha 

kerekesszékét hosszabb ideig nem használja, időszakonként feltöltendők. A töltési folyamat 

leírását az ”Akkumulátorok töltése” című fejezetben találja.  

 

Az akkumulátorok a kerekesszék rendszeres használata közben, a 10. feltöltést követően érik el 

legnagyobb kapacitásukat. 

 

A kerekesszék használatánál vegye figyelembe, hogy a 

hőmérséklet csökkenésével jelentősen gyengül az akkumulátor 

kapacitása, az akkumulátorban tárolt energia.  

Az alábbi ábra mutatja az akkumulátor kapacitásának változását a 

hőmérséklet függvényében. (A kapacitásváltozás mértéke 

nagyban függ az akkumulátorok felépítésétől, életkorától és 

töltöttségüktől, ezért a jelleggörbe csak tájékoztató jellegű.) 

 

FIGYELEM! Az akkumulátorok nem képesek feltöltődni, amennyiben már szinte 

teljesen lemerültek. 

 

11.2. Az akkumulátorok karbantartása: 

Hogy az akkumulátorok töltésenkénti üzemideje és teljes élettartamuk optimális legyen, kérjük, 

tartsa be a következő szabályokat: 

 Mindig kapcsolja ki a kerekesszéket, ha nem használja.  

 Az akkumulátorok a legelső használat előtt és minden napi használat után, valamint ha 

kerekesszékét hosszabb ideig nem használja, időszakonként feltöltendők.  

 A kerekesszék használatát követően a lehető leghamarabb kezdje meg az akkumulátorok 

töltését. 

 Ne merítse le az akkumulátorokat a teljesen. Amennyiben az irányító egységen az 

akkumulátor töltöttség jelző narancssárga mezőben van, töltse fel az akkumulátorokat. 

 Ne tárolja a kerekesszéket lemerült akkumulátorokkal! 

 Az akkumulátorokat tartsa a töltőn még 3-4 órát azt követően, hogy a töltő kijelzője már 

feltöltöttnek jelezte az akkumulátorokat. A tartozékként adott töltővel való töltés esetén az 

akkumulátorokat nem tudja túltölteni. 

 Az alacsony hőmérsékleten való tárolás során az akkumulátorok veszítenek kapacitásukból, de 

nem károsodnak, ha időszakosan feltöltik őket. Javasoljuk, hogy a téli tárolás alatt tartós 

fagypont alatti hideg esetén 2 hetente, fagypont körüli vagy a feletti hideg esetén 4 hetente 

töltse fel teljesen az akkumulátorokat. 
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FIGYELEM! 

Amennyiben rendszeresen nem tölti fel az akkumulátorokat teljesen, az akkumulátorok idő 

előtt tönkremennek. A nem előírás szerinti töltésből adódó akkumulátor meghibásodás, 

kapacitáscsökkenés nem tekinthető garanciális hibának! Ez esetben a szerviz csak saját 

költségre tudja az akkumulátorokat cserélni. 

 

Javasoljuk az akkumulátorok évenkénti szakember általi ellenőrzését, szükség szerinti 

regenerálását, amely meghosszabbítja az akkumulátorok töltésenkénti üzemidejét és 

élettartamát. 

 

12.  AKKUMULÁTORTÖLTŐ 

Az akkumulátortöltő a normál hálózati árammal működik (váltóáram) és azt alakítja át 

egyenárammá. Az akkumulátorok egyenáramot használnak az elektromos kerekesszékek 

meghajtására. Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, a feltöltő erősebben dolgozik az 

akkumulátorok feltöltése során. Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, a töltő 

áramerőssége gyakorlatilag nulla. Ezért a töltő a töltés folyamán soha nem tölti túl az akkumulátort.  

 

FIGYELEM! 

 Az akkumulátortöltő kizárólag újratölthető ólom-sav akkumulátorok feltöltésére 

használható. 

 Az akkumulátortöltőt kizárólag a moped akkumulátorainak feltöltésére használja. 

 Nem tölthető telepet ne próbáljon meg újratölteni! Ezzel tüzet és robbanást okozhat. 

 Az akkumulátortöltő használatba vétele előtt mindig olvassa el és tanulmányozza az 

akkumulátortöltő saját használati útmutatóját, és tartsa be utasításait! 

 

Rendeltetésszerű használat mellett az akkumulátortöltő a nedves ruhával történő külső tisztításon 

kívül nem igényel karbantartást. Tisztítás előtt csatlakoztassa le a töltőt a hálózatról és az eszközről 

egyaránt. 

13.  KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS 

Az Ön elektromos kerekesszéke minimális karbantartást igényel. Ennek ellenére, mint minden 

műszaki eszköz, rendszeres karbantartást igényel. Az Ön BERKO JO–30 típusú kerekesszékének 

zavarmentes használata érdekében javasoljuk, hogy tartsa be az alább felsorolt karbantartási 

ellenőrzési időpontokat. 

13.1. Rendszeres, napi ellenőrzések 

1. Kikapcsolt irányító egységgel végezzen egy joystick ellenőrzést. Bizonyosodjon meg 

arról, hogy nem hajolt-e meg, nem sérült-e és visszatér-e a középpontba, amikor elengedi. 

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a joystick lábazatát védő gumiharang sértetlen-e. Ne 

kísérelje meg az esetleges hibákat egyedül megjavítani.  

2. Szemrevételezéssel ellenőrizze az irányító egység kábelét. Győződjön meg arról, hogy a 

kábel nem kopott-e ki, nem sérült-e valahol ill. nem csúsztak-e ki valahol a 

csatlakozókból. 

3. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttség jelző műszert az irányító egységen annak 

meghatározására, hogy szükséges-e az akkumulátorok feltöltése. 
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13.2. Heti ellenőrzések 

1. Ellenőrizze a csatlakozókat nem lazultak-e meg, a vezetékeken és csatlakokon sértetlen-e 

a szigetelés. A kerekesszéket kikapcsolva a vezérléskábelét leválasztva keresse az 

esetleges korrózió jeleit. 

2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az irányító egység biztonságosan rögzítve van az 

elektromos kerekesszékhez. Ne húzzon túl egyetlen csavart sem. 

3. Az Ön elektromos kerekesszékét hagyományos tömörgumis kerekekkel szállítjuk. 

Amennyiben az Ön elektromos kerekesszéke felfújható kerekekkel van szerelve, 

ellenőrizze a megfelelő kerék guminyomást. A kerekek nyomása mindig 200–250 kPa (2–

2,5 bar) legyen. 

4. Ellenőrizze a fékeket. Ezt az ellenőrzést mindig sík felületen végezze úgy, hogy az 

elektromos kerekesszék környezetében legkevesebb 1 m szabad távolság legyen. 

5. A fékek ellenőrzéséhez (Az Ön kerekesszéke mozoghat kis mértékben, amikor ezt az 

ellenőrzést végzi): 

- Kapcsolja be az irányító egységet és állítsa alacsony állásba a sebességválasztó 

gombot. 

- Egy másodperc múlva, ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttség jelző 

változatlan állapotot mutat. 

- Lassan nyomja előre a joysticket, amíg meg nem hallja, hogy a parkoló fék 

kattanva kikapcsol.  

- Azonnal engedje el a joysticket. Hallania kell mindkét parkoló fék működését a 

joystick elengedését követő néhány másodpercben.  

- Ismételje meg ezt a tesztet a joystick jobb, bal és hátra történő mozgatásával is. 

13.3. Időszakos ellenőrzések 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az irányító egység tiszta állapotban van és védje a 

víztől. Soha ne locsolja le az elektromos kerekesszékét és ne állítsa olyan helyre, 

hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön vízzel.  

2. Tisztítsa meg a kerekeket kötszerektől, hajtól, szőnyeg szálaktól, stb.  

3. Szemrevételezéssel ellenőrizze a kerekek mintázatát. Amennyiben a profilmélység 

kevesebb, mint 2 mm, cseréltesse ki az országos szervizhálózatunk Önhöz 

legközelebbi képviselőjével. 

4. Valamennyi kárpitozott rész mosható meleg vízzel és lágy szappannal. 

Alkalmanként ellenőrizze az ülés és a támla felületé, nincs-e megnyúlás, vágás vagy 

szakadás rajta. Cseréltesse ki, amennyiben szükséges. Ne tárolja az ülést párás, 

gőzős környezetben, mert ez a kárpitozott részek penészesedéséhez és gyors 

elhasználódásához vezethet. 

5. Minden mozgó rész számára hasznos az ellenőrzés és a rendszeres kenés. A 

kenéshez használjon valamilyen gépzsírt vagy könnyű gépolajat. Ne használjon túl 

sok olajat, mert ekkor a kicsöpögő olajcseppek károsíthatják a szőnyegeket és a 

bútorzatot. Minden ellenőrzéskor vizsgálja át valamennyi csavar és anyacsavar 

feszességét. 

Megjegyzés: Amennyiben bármilyen műszaki problémát tapasztal, javasoljuk, hogy 

mindenekelőtt konzultáljon a szervizhálózatunk Önhöz legközelebbi 

képviselőjével, mielőtt saját maga kísérelné meg a hiba elhárítását. 
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Figyelem!  Az alábbi tünetek megléte az elektromos kerekesszék komoly problémájára 

utalnak. Bármelyik alábbi hiba felmerülésekor azonnal lépjen kapcsolatba a 

szervizhálózatunk Önhöz legközelebbi képviselőjével: 

- Szokatlan motor zörej 

- Kikopott kábelek 

- Repedezett vagy törött csatlakozók 

- Bármelyik gumiköpeny egyenetlen kopása 

- Szaggatott, egyenetlen mozgás 

- Húzás valamelyik oldalra 

- Meghajolt vagy törött keréktárcsa részek 

- Nem lehet bekapcsolni 

- Bekapcsolódik, de nem mozog 

Figyelem! Az akkumulátorok sérülésekor a kerekesszék használatát azonnal abba kell hagyni, 

mert az akkumulátorban lévő anyagok veszélyeztetik a felhasználó és az eszköz 

épségét! 

Figyelem! 

- Az akkumulátorok kiszerelés utáni eldobása TILOS 

- Az elhasználódott akkumulátorok a csere alkalmával kerülnek elszállításra, a cserét végző 

szerviz által, a veszélyeshulladék-tároló helyre. 

13.4. Általános tisztítás: 

A kárpitozott elemeket és a műanyag bevonatú vázszerkezetet mosószeres vízben mártott 

textíliával lehet áttörölni.  

A krómozott alkatrészek a kereskedelemben kapható krómtisztító szerekkel tisztíthatók. 

Figyelem! 

- Elektronika és a motorok vízzel történő tisztítása TILOS! 

- Oldószer használata TILOS! 
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14. MŰSZAKI ADATOK 

BERKO JO–30 

Méretek 

 

Hosszúság: 

Szélesség: 

Magasság: 

810 mm 

590…780 mm 

935 mm 

Ülés 

 

Szélesség: 

Mélység: 

Magasság: 

450…620 mm 

400 mm 

455 mm 

Első kerekek 

Hátsó kerekek 

Ø127x45 mm 

Ø203x50 mm 

Terhelhetőség: 

Üres súly (alapsúly)  

Akkumulátor súly 

115 kg 

53 kg 

11,7 kg 

Max. sebesség: 

Hatótávolság: 

Fordulási kör: 

Legnagyobb biztonságos lejtő: 

Max. küszöb magasság: 

5 km/h 

max. 15 km (akkumulátorok állapotától, 

terheléstől, padozat minőségétől stb. függően) 

140 cm 

6 ° (10,5%) 

3,5 cm 

Meghajtás 

Motor 

2 motoros hátsókerék meghajtás 

24 V mágneses motor 

Irányítóegység 

Fékek 

Akkumulátor 

Akkumulátortöltő berendezés 

Dynamic DA50-C41 

Automatikus mágneses, biztonsági tárcsafékek 

12V, 12 Ah/10h x 2 db 

24 V, 5A, egyenáramú 
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15.  JÓTÁLLÁS 

15.1. Jótállási feltételek 

A jótállási jegy alapján a gyártó az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az 

általa gyártott termékre. 

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha 

ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg. 

A jótállási időn belüli garanciális javításokat szakembereink végzik el a szervizhálózatunkban. 

 

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba: 

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt, bele értve a nem megfelelő 

környezeti feltételek közötti használatot is (kültéri használat), 

- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt, bele értve az 

akkumulátorok helytelen töltését is, 

- a nem megfelelő tárolás miatt, 

- elemi kár, vagy egyéb (rongálás, állat okozta kár, lopás, gondatlanság stb.), az átadás után 

keletkezett okból következett be. 

 

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának 

-  a természetes használatból eredő kopások következtében szükségessé váló után állítások, 

- a gumi- (köpeny és tömlő) kopás és sérülés, 

- üléskárpit-, karfakopás és sérülés, 

- az akkumulátorok nem megfelelő lemerítéséből és töltéséből adódó kapacitás- és 

élettartamcsökkenés! 

15.2. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha 

- A terméken a jótállást vállaló szerven kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, 

átalakítást végzett, az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre. 

- A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel 

összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében. 

- A terméket váltott személyek használják, vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett 

terhelést. 

- Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően 

további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.). 

- A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész. 

 

A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti. 

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba 

bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá 

válik. 
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Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Annak egy példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes 

kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető 

testületekhez fordulhat. 

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti. 

 

 

15.3. Szervizelő Egységek:  

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a 

Szervizkönyvben feltüntetett egységeknél lehetséges. 

 

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni: 

- az igény bejelentésének időpontját, 

- hibajelenséget, 

- a javítás módját és idejét, 

- a jótállás meghosszabbodott új határidejét, 

- a főszerelvények cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét. 

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás 

megszüntetését vonja maga után. 

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása 

ellenében végezhető. 

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a 

munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni! 

 

 

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és a Szervizkönyvet a kihordás végéig meg kell 

őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gyártó/Forgalmazó: 

REHAB Zrt.  A                csoport tagja. 

2000 Szentendre, Kalászi út 3. 

Telefon: 06-26/88-62-88  

Fax: 06-1/239-4330 

www.rehabzrt.hu 

info@rehabrt.hu 

 

http://www.rehabzrt.hu/
mailto:info@rehabrt.hu
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A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA 

SZERZŐDÖTT PARTNEREI: 
 
 

REHAB-ÉSZAK KFT. 
3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.  Tel.: 06/46 508-284 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.  Tel.: 06/35 300-224 
3300 Eger, Knézich u. 20.  Tel.: 06/36 320-826 
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130 

 
REHAB-GENERAL KFT. 
1044 Bp., Reviczky utca 38.  Tel.: 06/1 320-1606 
 Tel.: 06/1 783-3869 
 Tel.: 06/20 950-4735 
 Tel.: 06/30 465-7139 

 

REHAB-HUNGARIA KFT. 
6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.  Tel.: 06/62 553-480 

 
PRÍMA PROTETIKA KFT. 
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.  Tel.: 06/66 441-137 
 Tel.: 06/20 952-2135 

 
PROMOBIL ZRT. 
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.  Tel.: 06/1 433-7196 
 Tel.: 06/80 201-276 

 
MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:  
1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.  Tel.: 06/1 230-0593 

 
MEDIPLUSZ  KFT. 
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.  Tel.: 06/74 413-238 

 

Figyelem! 

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, az eszköz nem 

megfelelő tárolásából, tisztításából, a használati útmutatóban 

foglaltak be nem tartásából eredő károk, meghibásodások 

társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen 

jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók. 

 
 

S Z E RVI Z K Ö NYV  
 
 

…….....………….  gyártási számú kerekesszékhez/mopedhez 
 
 

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt. 
 

Az eszköz megnevezése: Elektromos hajtású szobai kerekesszék 
 
Az eszköz típusa:                         Berko JO-30 
 
TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:  
 
…………………………………………………………………….. 
 
Kiadva: 
  Név: .......................................................................... 
  
  TAJ szám: ................................................................ 
 
Kiadta (bélyegző/aláírás): 
 
 
 
 
 
A kiadás időpontja: …………………………………………… 
 

 

Figyelem! 

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást 

társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv 

birtokában tudnak a javító egységek vállalni. 

Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, 

akinek eredetileg az eszközt felírták. 
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VISSZAKÜLDENDŐ! 

Cím:  

Rehab Zrt. Telefon: 06-26/88-62-88 

2000 Szentendre, Kalászi út 3.  

Melléklet a Használati Útmutatóhoz 

BIZTONSÁGTECHNIKAI NYILATKOZAT 

A BERKO JO–30 TÍPUSÚ 

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ SZOBAI KEREKESSZÉKHEZ 

 

Alulírott…………......................................................…………………….tulajdonos (gondnok)  

 

kijelentem, hogy a .................………………………………...számú kerekesszékhez a mellékelt 

Használati útmutatót, érvényesített Jótállási jegyet, valamint a Szervizkönyvet átvettem. 

A Használati útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat maradéktalanul 

betartom. 

 

 

 

Dátum: .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. .............................................. 

átadó üzemeltető (tulajdonos/gondnok) 



 

VISSZAKÜLDENDŐ! 

 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

 

         Név:  ……………………………………………………………………….. 

 

           Lakcím:………………………………………………………….. 

 

 

         Telefonszám:…………………………………………………….. 

 

         TAJ-szám:……………………………………………………….. 

            

         Vény vonalkód:………………………………………………….. 

 

         Közgyógy. ig. szám:…………………………………………….. 

 

 

         Típus: Berko JO-30 

 

           

         Gyártási szám:………………………………………………….. 

 

 

          Méret:………………………………………………………….. 

 

 

 

          Kiszolgálás dátuma:…………………………………………… 

 

 

 

          Kiszolgálta: 

 

                                  …………………………………….. 

     
 

 
 


