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Bevezetés 
Az ULISESevo egy tökéletes választás a mindennapi rehabilitáció 

támogatására, ha gyermekekről, vagy fiatalokról van szó, akik motoros 

diszfunkciókkal rendelkeznek. Az eszköz megfelelő lehet akkor is, ha a 

páciensnek kiegészítő megtartásra van szüksége. A kerekesszéknek 

beállítható ülésmélysége és nagy tartományban beállítható dönthető 

háttámlája van. 

Egyszerű és könnyű szerkezete összecsukható a szállításhoz, továbbá 

relatív kis mérete lehetővé teszi, hogy egy nem nagy méretű autóban is 

elszállítsák. Stabil felépítés, beállítható szíjak és egyéb megtámasztások 

teszik biztonságosság a Páciens számára. A háttámla egyszerűen 

hátrahajtható és az állítható tolókar növeli a kerekesszék 

manőverezhetőségét. Az ULISESevohoz kapható tartozékok széles 

választéka lehetőveé teszi a felhasználói igényekhez való 

alkalmazkodást. 

Mielőtt elkezdi használni az ULISESevo-t ismerkedjen 

meg a használati útmutatóval! 

Amenniyben kérdése van, hívjon bennünket a 06 30 

3975786-os telefoszámon, vagy írjon a beyrmedical@gmail.com címre! 

A gyártó a kerekesszéket Akces-Med Sp. z o o. ISO13485 szeirnti 

minőségirányítási rendszerben gyártja, értékesíti és javítja termékeit, 

melyet a Det Norske Veritas tanusított. 

mailto:beyrmedical@gmail.com
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Használat célja 

A használati útmutató alap információkat tartalmaz az eszközről, 

beállításokról, karbantartásról, tisztításról, továbbá garanciális 

feltételekről. Azok számára készült, akik sérült gyermeket gondoznak, 

ápolnak, továbbá az orvosoknak, phisioterápiás szakembereknek, akik 

kezelhetik az eszközt. 

Tartsa a használati útmutatót könnyen elérhető helyen! 

Indikációk, javasolt felhasználási kör 

Az eszköz a következő esetekben javasolt: 

 Cerebral paresis különböző formái 

 Sclerosis multiplex gyermekkori formái 

 Fejlődési rendellenesség eredetű agy- és gerincvelő 

károsodások 

 Izombetegségek parézissel vagy paralízissel 

 Genetikai szindrómák végtagi parezissel 

 Egyéb betegségek parézissel, paralízissel vagy mozgási 

rendelleneséggel 

 Traumás agyi vagy gerincvelő sérülések következtében fellépő 

alsó végtagi érintettség 
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A kerekesszék általános felépítése 

Sztenderd felszereltség 

1. Állítható tolókar 

2. Fejtámla háttámla magasítással 

3. 5-pontos (biztonsági) öv 

4. Oldalpárnázás 

5. Háttámla szögbeállítással 

6. Kárpitozás fezsesség beállítással a háttámlán és ülésen 

7. Ülés mélység beállítással 

8. Lábtartó szög és hossz beállítással, szíjakkal 

9. Összecsukható váz 

10. Hátsó, levegős tömlős kerék, független kézifékekkel 

11. Első bolygókerekek villával 
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Mérettáblázat 

 

Méretek Egys

ég 

J

e

l 

1.mé-

ret 

1a. 

mér. 

2.mé-

ret 

2a. 

mér 

3.mé-

ret 

Ülés szélesség [cm] A 31 31 37 37 43 

Ülés mélység [cm] B 22-29 29-37 29-37 35-45 35-45 

Háttámla 

magasság 

[cm] C 60 68 68 76 76 

Háttámla mag. 

fejtámlával 

[cm] D 40-60 43-68 43-68 51-76 51-76 

Hátámla szélesség [cm] E 28 28 34 34 40 

Lábtartó hosszúság [cm] F 19-25 24-32 24-32 30-40 30-40 

Lábtámasz mélység [cm]  19 19 21 21 25 
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Tolókar magasság [cm]  102 107 107 112 112 

Ülés dőlésszöge [°]  13 13 13 13 13 

Háttámla 

dőlésszög 

[°]  90-150 90-150 90-150 90-150 90-150 

Lábtartó dőlésszög [°]  90-180 90-180 90-180 90-180 90-180 

Maximális 

terhelhetőség 

[kg]  55 55 75 75 75 

Szélesség [cm]  57 57 63 63 69 

Szélesség 

összecsukás után 

[cm]  57 57 63 63 69 

Hosszúság [cm]  94 110 110 127 127 

Hosszúság 

összecsukás után 

[cm]  104 107 107 114 114 

Magasság [cm]  102 107 107 119 119 

Magasság 

összecsukás után 

[cm]  40 45 45 50 50 

Saját tömeg [kg]  18,5 19,5 20 21,5 22 
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Részletes leírás a kerekesszék használatához 

Összecsukás 
1. lépés: hajtsa fel a lábtámaszt (1, 2 képek) 

              

2. lépés: állítsa úgy a lábtartó 

helyzetét, hogy egy síkban 

legyen a kerekesszék ülésével 

(3. kép), ld. Lábtartó szögének 

állítása ponot is).  

3. lépés: Húzza meg a háttámla 

kioldó zsinórt a háttámla középső részén (4. kép) és 

egyidejűlegnyomja előre a háttámlát ütközésig (5. kép). 
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4. lépés: Az egyszerűbb 

össszecsukás érdekében vegye 

le a zippzáras oldalpárnázást.  

 

 

 

5. lépés: Ezután húzza meg mindkét 

oldalon a reteszeket (7. kép) 

majd nyomja előre a tolókart 

ütközésig (8-10. képek). 
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Kinyitás 
1. lépés: hajtsa hátrafele 

a tolókart addig, 

ameddig a mechanika 

kattanó hangot adva 

nem reteszel (11. kép)  

 

Győződjön meg róla, hogy a kerekesszéket teljesen 

széthajtotta és a reteszelés tökéletesen tartja a széket! 

 

2. lépés: Ezek után állítsa a lábtartót és a 

háttámlát a kívánt szögbe, helyezze fel 

az oldalpárnázást! (12. kép) 

 

 

Lábtartó 
A magasság beállításhoz tegye a következőket: 

1. lépés: vegye ki a gyors rögzítő klipszeket a kerekesszék mindkét 

oldalán (13. kép) 

2. lépés: állítsa be a kívánt magasságra a lábtámaszokat (14. kép) 

3. tegye vissza a klipszeket a lyukakba 
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A lábtartó szögének állításához egyszerre tartsa lenyomva mindkét oldali 

gombot a lábtartó csövek külső oldalán és a lábtartó kívánt helyzetbe állítása 

után engedje el azokat. 

 

A lábtartó kétpontos lábrögzítő szíjjal kerül átadásra. 

Kerekek 
A kerekesszék elöl bolygókerekekkel van felszerelve (17. kép) hátul pedig 

levegős tömlős kerekekkel. 

A kerekesszék hátsó kerekeihez mindkét oldalon független fék csatlakozik. A 

kerekesszék rögzítéséhez húzza meg a fékkart hátra ütközésig (18. kép). A 

műveletet végezze el mindkét oldalon! 

A fék rögzítési ereje beállítható a fékek oldalán található csavarral. 
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Állítható tolókar 
Az állítható tolókar szögének 

állításához egyszerre tartsa lenyomva 

mindkét oldali gombot (19. kép) a 

tolókar csövének külső oldalán és az 

állítható tolókar kívánt helyzetbe 

állítása után engedje el azokat.  

Háttámla 
1. lépés: Húzza meg a háttámla kioldó zsinórt a háttámla középső részén 

(20. kép) és egyidejűleg állítsa a háttámlát kívánt helyzetbe (21. kép). 

2. lépés: Engedje el zsinórt és győződjön meg róla, hogy a háttámla 

stabilan rögzítve van. 
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A háttámla beállítása fokozatokban történik. A 

kerekesszék használata előtt győződjön meg 

arról, hogy a reteszelő csap (22. kép) a 

megfelelően illeszkedik-e a lyukakba.  

 

 

Háttámla magasítás 
Beállításhoz tegye a következőket: 

1. lépés: oldja ki a rögzítő csavarokat a háttámlacső felső végein 

imbuszkulccsal (23. kép) 

2. lépés: állítsa be a kívánt magasságot (24. kép) 

3. lépés: húzza meg a csavarokat! 

 

Ülés 
Az ülés mélység beállításhoz 

1. lépés: oldja ki a rögzítő 

csavarokat az ülés alján 

imbuszkulccsal (25. kép)  
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2. lazítsa ki a tépőzárakat az ülés 

alján és a háttámla hátulján  

3. állítsa be a kívánt mélységet 

4. húzza meg a csavarokat és 

rögzítse a tépőzárakat! 

 

5-pontos biztonsági öv 
A kerekesszék a Páciens biztonsága érdekében és a kicsúszás ellen biztonsági 

övvel lett felszerelve, mely a kerekesszék háttámláján különböző magassága 

szerelhető fel. 

1. a háttámla alsó részén történő rögzítéshez vezesse át a szíjat a vázon 

található lyukon (27. kép) és dugja be a végét a csatba (28. kép). 

 
2. a háttámla magasabb részén történő rögzítéshez vezesse át a szíjat a 

háttámlán található lyukak valamelyikén és rögzítse a másik oldali 

gombbal. 

3. Illessze össze a csatokat (29. kép) és dugja 

az üléshez rögzített csatba (30. kép) 

[képek a következő oldalon] 

4. Végül az üléshez rögzített tokban helyezze 

el a csatot. A helyes rögzítést a 31. képen 

látja. 
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 Az övet háromszor kell a csaton átfűzni! Ld. következő ábra! 

(holder = csat, belt = öv) 

 

 
  

Az öv használatakor ne nyújtsa az övet feleslegesen és ne 

feszegesse a csatot! 
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Kiegészítő tartozékok 

Összecsukható tető (kód: ULE_405) 

1. szerelje fel a tető tartót a kerekesszék vázára a mellékelt csavarokkal 

(32. kép) 

2. illessze a tető a tartóra (33-35. képek) 

 
3. a gyermekét a kis ablakon keresztül figyelheti, ehhez göngyölje össze 

a tetőt (36-38. képek) 
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Nyak és válltámasz (kód: 

ULE_121) 

Ez a fejtámasz azoknak ideális, akik nem 

tudják tartani a fejüket. A rögzítéshez a 

fejtámla szíjait a háttámla lyukaiba kell 

illeszteni, majd a szíjakat tépőzárral 

rögzíteni.  

 

Abdukciós ék (Kód: ULE_128) 
1. Szerelje le az 5-pontos övet  

2. Dugja az abdukciós ék tartó lécét 

az ülésen lévő tartóba (44. kép) 

3. A lécet csavarral kell az üléshez 

rögzíteni. A csavart imbusz 

kulccsal lehet meghúzni (45. kép) 
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Csípő stabilizáló öv (ULE_113) 

1. Dugja a szíjat a háttámlán lévő nyílásba (47. és 48. kép). Lehetséges a 

csípő stabilizáló magasság beállítása a megfelelő nyílásba történő 

beillesztéssel. Rögzítse a szíjat a háttámla hátoldalán tépőzárak 

segítségével. 

 

2. Fűzze be az oldalsó szíjakat a kerekesszék váza alá (49. kép), utána 

pedig a szabályozó csatba (50. kép). A szíjat a Páciens csípőjének 

megfelelően kell beállítani. Ezt a folyamatot végezze el a másik 

oldalon is! 

 
3. Fűzze be azt az övet a csatba, amelyik a csípőt rögzíti. Használhatja a 

rövidebb (képen „shorter”) vagy hosszabb(„longer”) csatos övet a 

csípő szélességének megfelelően (51. kép). 
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4. Az öv csak akkor van becsatolva, ha át lett dugva a csaton és rögzítve 

lett a tépőzárral (52. és 53. kép) 

 

6-pontos mellény (ULE_125) 

A törzs stabilizálására szolgál, igen széles beállítási lehetőségekkel. 

Rendszerének köszönhetően gyors beállítást és rögzítést tesz lehetővé. 

1. Helyezze a mellényt a páciensre, majd húzza fel mindkét zippzárat, 

fogja össze ezzel a két oldalt a mellény elején (61-64. képek). 
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2. Állítsa be a mellényt a hátul található tépőzárakkal (65-66. kép) 

         

3. Rögzítse a mellényt az 5-pontos övnél leírt módon és biztosítsa a 

kerekesszéken a körkörös övvel. Ezt az övet a háttámla mögött kell 

átvezetni és a mellény első részéhez lehet csatlakoztatni (67. kép). 
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A kerekesszék használata 

 

Az ULISES evo csak az előírások és a használati utasítás 

betartásával és megfelelő körültekintéssel használható. A 

használatot el kell sajátítani az útmutató és szükség esetén 

szakember segítségével. 

A Páciens felkészítése a használatra 

A termék használata előtt győződjön meg a következőkről: 

 a Pácienst egy könnyű és kényelmes ruházat visel, 

 kényelmes és bokát stabilizáló cipőt hord, 

 higiéniai okokból és a bőr sérüléseinek elkerülésére mindig hordjon 

ruházatot, fedetlen bőr ne érintkezzen a kerekesszék huzatával, 

 amennyiben drain-t, katétert, inkontinencia eszközt használ a 

Páciens, az legyen megfelelően a funkciójának megfelelően rögzítve, 

 amennyiben orvosi javaslatra korzetet, mellényt, ortézist, rögzítőt, 

cipőt használ, az legyen rajta. 

Hogyan használja az eszközt? 

1. Készítse elő a használatra: 

 Nyissa ki, 

 Helyezze vízszintes, szilárd talajra, 

 győződjön meg, hogy minden rész alkalmas a használatra, kellően 

stabil és jól rögzített, 

 rögzítse a fékekkel a kerekeket, 

 állítsa be az eszközt a Páciens méreteinek megfelelően, 

 a tartozékokat helyezze az eszközbe, úgy ahogy a Páciensnek a 

legjobban megfelel, 
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 helyezze a Pácienset a kerekesszékbe, 

 rögzítsen minden olyan elemet, melyek a stabilizálást szolgálják 

(mellény, öv, lábszíj stb.) 

2. Ha a Páciensnek kontinencia problémái vannak, adjon Rá inkontinencia 

védőeszközt vagy az ülésbe tegyen nedvességet át nem eresztő huzatot, 

alátétet. 

3. Fontos, hogy a kerekesszék tolókarját mindig fogja, mert enélkül az 

eszköz elgurulhat. 

4. A kerekesszéket mindig előrefele tolja. 

5. Akadályok esetén a tolókar lefele nyomásával emelje át az első kerekeket 

az akadályon (pl. küszöb , járdaszegély) vagy emelje rá és utána a 

tolókarral emelje utána a hátsó kerekeket is. 

 

 Használat előtt feltétlenül győződjön meg a biztonsági elemek 

megfelelő felszereléséről, rögzítéséről! Gondoskodjon arról, 

hogy ezek az elemek ne legyenek túlterhelve semmikor!  

 

Az eszköz csak akkor teljesíti funkcióját, ha a Páciens magasságához és 

súlyához megfelelő méretű eszköz lett választva! A megfelelő beállítás is 

fontos, mert akkor használható az eszköz rendeltetésszerűen. Tilos olyan 

pozícióba állítani, mely a Páciensnek kényelmetlen és rossz tartást okoz. 

Biztonsági előírások 

1. Használat előtt ellenőrizze az eszköz minden elemének 

sérülésmentességét, működőképességét! 

2. Nézze meg a csavarokat, rögzítő elemeket, azok állapotát, rögzítés 

tényét! 

3. Vizsgálja meg minden mozgó elem, gomb működőképességét! 

4. Ellenőrizze a fékek helyes működését! 



 

Beyr Medical Bt. www.beyr-medical.hu Oldal 23 

5. Ellenőrizze a csatok állapotát, helyes működését! 

6. Az összes szíjat úgy használja, hogy a tépőzáras részek legalább 8 cm 

hosszan egymáson feküdjenek! 

7. Mindig állítsa be az eszközt a Páciens méreteinek megfelelően! 

8. Rögzítse biztonságosan a Pácienst a szükséges kiegészítőkkel (öv, 

abdukciós ék, stb.). 

9. A kerekesszék egy benne ülő, a maximális terhelést meg nem haladó 

súlyú páciens szállítására szolgál. Tilos az eszköz itt leírtaktól történő 

használata! 

10. Tilos az eszköz használata, ha valamely része sérült vagy hiányzik. 

11. Tilos a Páciens egyedül hagyása az eszközben. 

12. Tilos a Páciens otthagyása egyenetlen és nem sík talajon, akkor is, ha 

a fékek rögzítettek! 

13. Csak akkor használható, ha annak használatát megtanulták és a 

felhasználó használatra alkalmas állapotban van. 

14. Tilos a lépcső való közlekedés az eszközzel, függetlenül attól, hogy ül 

benne Páciens vagy sem. 

15. Fontos a fékek behúzása beszálláskor és kiszálláskor. 

16. Ügyelje a végtagokra, hogy távol legyenek a mozgó illetve 

becsípődést okozni tudó részektől! 

17. A kerekesszék huzatai lángálló anyagból készültek, ennek ellenére 

kerülje azok hőhatásnak kitételét, nyílt lángot és mellőze dohányzást! 

18. Ne tárolja az eszköz magas páratartalmú helyen! 

19. Ne szállítsa járművön az eszközt úgy, hogy a Páciens benne ül! Erre a 

célra az eszköz nem felel meg. 

20. Rögzítse az eszközt szállítás közben, elkerülendő a károsodásokat. A 

Forgalomba hozó nem felel az ebből eredő károkért! 
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Tisztítás 

1. A huzatot célszerű puha szivaccsal, semleges tisztítószerrel és langyos 

vízzel tisztítani. A huzatot nem kell vizezni, csak nedves szivaccsal 

tisztítani, ugyanis a sok nedvesség nehezen szárad ki és tönkre teheti 

a huzatot. 

2. Tilos a huzat áztatása, kemény szőrű kefével dörzsölése, maró vagy 

agresszív vegyi anyagokkal való tisztítása. 

3. Tisztítás után hagyja a huzatot szobahőmérsékleten kiszáradni! 

4. A fém és műanyag alkatrészek csak kézzel és általános tisztítószerrel 

tisztíthatók. 

5. Javasoljuk, hogy a kerekesszéket mindig tartsa tiszta állapotban! 

 

Megfelelőség 

I. veszélyességi osztályú orvostechnikai eszköz. A termék teljesíti 

az EU 93/42/EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető 

előírásait és megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek.  

Forgalomba hozó 

 
Beyr Medical Bt. 
2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35.  
Cégjegyzékszám: 13-06-043440 
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Hiba bejelentés, kapcsolat 

Telefon: 06 30 3975786 
E‐mail: beyrmedical@gmail.com 
 

Jótállás, szavatosság 

Az Ön által megvásárolt termékre a hatályban lévő 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet értelmében vállalunk 12 havi jótállást és további 12 havi 

szavatosságot a fő elemre (váz) vonatkozóan, továbbá alkatrész ellátást 6 évig 

a vásárlástól számítva. 

A Fogyasztó jótállásból eredő jogait a 12 havi jótállási időn belül úgy 

érvényesítheti, hogy a hiba jellegének, a termék azonosítóinak (megnevezés, 

típusszám, azonosító szám), vásárlás idejének és a Fogyasztó 

elérhetőségének (név, cím, telefonszám) megadásával a hibabejelentés 

telefonszámán munkanapon bejelenti, vagy a megadott címen e-mailben 

jelzi. A bejelentést és munkalap felvételt követően a hiba elhárítását, előzetes 

egyeztetés után a központi szervizben 2 napon belül, vagy a Fogyasztó 

lakcímén 8 napon belül megkezdjük. 

 

Vásárlás dátuma:  ..................................................  

Eszköz sorozatszáma:  ..................................................  

Forgalmazó pecsétje:  ..................................................  

 

lezárva: 2016. november 30. 

mailto:beyrmedical@gmail.com

