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Modell attekintés

Jelen Gtmutatd az Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™

és Oticon Siya termékcsaladok alabbi hallokésziilék modelljeire
vonatkozik:

Oticon Opn FW6

oooooao

Oticon Opn 1 miniRITE
Oticon Opn 2 miniRITE
Oticon Opn 3 miniRITE
Oticon Opn 1 miniRITE-T
Oticon Opn 2 miniRITE-T
Oticon Opn 3 miniRITE-T

GTIN: (01) 05707131340795
GTIN: (01) 05707131340818
GTIN: (01) 05707131340801
GTIN: (01) 05707131340795
GTIN: (01) 05707131340818
GTIN: (01) 05707131340801

OticonOpn SFWw8

O OticonOpn S 1 miniRITE
O Oticon Opn' S 2 miniRITE
O Oticon Opn S 3 miniRITE
O OticonOpnS1mIniRITET
O OticonOpn S 2 miniRITET
O OticonOpnS 3 miniRITET

Oticon Opn Play FW8

O Oticon Opn Play 1 miniRITE
O Oticon Opn Play 2 miniRITE

O Oticon Opn Play 1 miniRITE T
O Oticon Opn Play 2 miniRITET

Oticon Siya FwW1

O Oticon Siya1 miniRITE
O Oticon Siya 2 miniRITE
O OticonSiyal miniRITET
O Oticon Siya2 miniRITET

GTIN: (01) 05707131374967
GTIN: (01) 05707131374974
GTIN: (01) 05707131374981
GTIN: (01) 05707131374967
GTIN: (01) 05707131374974
GTIN: (01) 05707131374981
GTIN: (01) 05707131374998
GTIN: (01) 05707131375001
GTIN: (01) 05707131374998
GTIN: (01) 05707131375001
GTIN: (01) 05707131340887
GTIN: (01) 05707131340894
GTIN: (01) 05707131340887
GTIN: (01) 05707131340894



O LED jelz&fény (Oticon Opn Play) a [athatd jelzésekhez

A LED jelz&fény segiti a gondozdkat, sziil6ket és tandrokat a
hall6késziilék kezelésében, valamint utasitasokat ad a relevans
funkciékroél és lizemmdédokrél (a vonatkozé informacidk az
dtmutatéban megtaldlhatdk).

A fenti modellekhez az alabbi hangszoérdk alinak rendelkezésre:

O 60-as hangszord
O 85-6s hangszoré
[0 100-as hangszaéro (nagy teljesitményi eszkdz)

O 100-as Power Flex illeszték hangszéré
(nagy teljesitmény(i eszkoz)

O 105-06s Power Flex illeszték hangszéré
(nagy teljesitmény(i eszkoz)

Bevezetés az utmutatohoz

Jelen itmutaté bemutatja uj hallékésziiléke hasznalatat és
karbantartasat. Kérjiik, olvassa el figyelmesen az itmutatot,
beleértve a Figyelmeztetések részt is. Az itmutatd segitségével
alegtobbet hozhatja ki hall6késziilékébdl.

A hallasgondozé szakértd a hallokésziiléket az On igényei szerint

bedllitotta. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjlk, forduljon a
halldsgondozé szakért6hoz.

|Akészi.]|ékr6l I Inditds | Kezelés | Opcidk | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbi informécid |

Az Gtmutatd egy navigdcids sdvot tartalmaz, a kiilonboz6 fejezetek
kozotti egyszerd navigdlas érdekében .



Rendeltetésszeri hasznalat

A hallékésziiléket a hang felersitésére és annak a fiilbe térténé
tovdabbitasdra tervezték, ezaltal kompenzadlva a kis-kozepes/
sulyos-nagyfokd hallasvesztésnél fellép6 halldskarosodast. Ez

a hallékésziilék feln6ttek és 36 hénapndl id6sebb gyermekek
szamdra alkalmas.

FONTOS FIGYELMEZTETES

A hallékésziilék hangersitését a hallasgondozo szakértd altal
elvégzett hall6késziilék beallitas soran egyedileg bedllitottdk és
a személyes hallasi teljesitményéhez igazitottak.

Tartalomjegyzék
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A hallékésziilék, a hangszoérd és a fililleszték 10
miniRITE 12
miniRITET 13
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Mikor kell elemet cserélni 17
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Folytatédik a kdvetkez6 oldalon
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A hallékésziilék, a hangszo6ro és a fiililleszték

s
Tamaszték
(opcionadlis)
1 ‘
J
OminiRITET

A halldkésziilék az alabbi hangszérdk valamelyikével rendelkezik:

Standard []60 85 J100 Power Flex (1100
hangszoro illeszték 7105
hangszoroé
[ 00 -[I@ -©
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Tamaszték
(opcionalis)

A standard hangszdrdval az alabbi illesztékek egyike hasznalhaté:

Standard illesztékek:

=

Egyediillesztékek:

Q

I Micro illeszték
Q -

O Mélyhang, szimpla szell6zével [ LiteTip

]
[0 Mélyhang, dupla szellGzével @ [d VarioTherm® Micro illeszték

e . . .
O Nagyteljesitményqiilleszték @ [ VarioTherm® LiteTip

A ®VarioTherm a Dreve bejegyzett

védjegye
@ O Grip Tip

Kis és nagy méretben, bal és jobb,
szell§z6vel vagy anélkdl.

Gyari illeszték méretek Q
O Q Q Q A gydriilleszték cseréjéhez tekintse meg a

S5mm* 6mm 8 mm 10 mm 12 mm** "Standard filillesztékek cseréje” c. fejezetet.
* csak nyitott illesztéshez, 60-as hangszéréhoz
** nem haszndlhato a nyitott illesztéshez

O}
# [ Nyitott gyari illeszték

11



miniRITET

Tartozékok és rendeltetésiik

miniRITE

Tartozékok és rendeltetésiik . )
e Tamaszték

e Tamaszték
: Helyén tartja

Mikrofonok . ....................

: Helyén tartja
1 ahangszéroét

Mikrofonok e

Hang bemenet

1 ahangszoéroét
: (opcionalis)

Hang bemenet : (opcionalis)
° L)
o LED ..
* Zsirsz{ir6 Program, e Zsirszlir6
: Ar]angszpro hangerd, elem i A hangszoéro
: zsir elleni allapotjelzése : zsir elleni
. védelme (opcionalis) : védelme
. Nyglrr|9'99r['|b ol ,.
Nyomégomb e " nemitas,
Elnémitas, hang- { N - hanger6 és S
et szabilyorss ""* Elemaijto Hangszoro programok Hangsz6ro
s progr);mok _ Az elemet tarolja és Hang kimenet véltoztatasa ... o Hang kimenet
c . ki-/bekapcsoléként * Elemajt6 T
Fogan'gy,u funkcional s Az elemet tarolja és
Elemajté Fogantyu ki-/bekapcsoléként
kinyitasa Elemajto funkcional
kinyitasa

13
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A bal és jobb hall6késziilék azonositasa

Fontos kiilonbséget tenni a bal és a jobb hallékésziilék kozott, mivel
ezek programozasa eltér6 lehet.

A bal/jobb szinjelzéseket az elemajtéban, illetve a 60-as és 85-06s
hangszdérdkon taldlja az dbran lathatd mdédon. A jeldlések (L vagy R)
a 100-as hangszérdkon és egyes fiilillesztékeken is megtalalhaték.

..+ APIROS jelzés jeldlia]OBB
© ¢ halldkésziiléket

A KEK jelzés jeldli a BAL
hallékésziiléket

14 | A késziilékrdl | Inditas | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbiinformacié

MultiTool szerszam az elemek kezeléséhez és
tisztitashoz

A MultiTool egy magnest tartalmaz, amellyel egyszer(bben
kicserélheti a hallokésziilék elemét. Eqy kefét és egy hurkot is
tartalmaz, amelyekkel tisztithato a késziilék és eltavolithaté a
flilzsir. Ha kérdései vannak a MultiTool haszndlatra vonatkozdéan,
kérjlik, forduljon a halldasgondozd szakért6hoz.

Magnes Hurok
. .
Kefe

FONTOS FIGYELMEZTETES

A MultiTool szerszam beépitett magnessel rendelkezik. Tartsa a
MultiTool szerszamot legalabb 30 cm tavolsagra a bankkartyaktél vagy
mas, magnesre érzékeny eszkdzoktél.

15
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A hallokésziilék Be- és Kikapcsolasa

Az elemajtdval be- és kikapcsolhatja a hallékésziiléket.

Az elem élettartam noveléséhez a hallokésziiléket haszndlaton
kiviil mindig kapcsolja ki. Ha vissza szeretne térni a standard
bedllitdsokhoz, egyszerlen nyissa fel, majd zdrja le ljra az
elemajtét (gyors visszaallitas).

BE kapcsolas Kl kapcsolas
Zarjabe az Nyissa fel az
elemajtot az elemajtot.
elemmel a

készilékben.
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Mikor kell elemet cserélni

Amikor az elemet ki kell cserélni, hdrom ismétl6dé sipold hangjelzés
hallhato, amig az elem le nem mertl teljesen.

ﬁﬁ Harom sipol6 hang* ﬁﬁﬁ Négy mélyiilé hang
= Az elem toltottsége = Az elem lemerilt

alacsony

Elem tipp

A hallékésziilék folyamatos miikddésének biztositasahoz mindig
tartson maganal tartalék elemet, vagy cserélje ki az elemet miel6tt
elindulna otthonrdl.

Opcionalis LED fényjelzés
Folyamatos piros villogas jelzi, ha az elem t6ltottsége alacsony.

*Kikapcsol a Bluetooth® és nem lehet vezeték nélkiili kiegészitéket hasznalni.
Megjegyzés: Streamelés esetén elemeket gyakrabban kell cserélni.

17
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Hogyan kell elemet cserélni (312-es méret)

1. Eltavolitas

N

Nyissa fel teljesen
az elemajtot.
Tavolitsa el az
elemet.

2. Aktivalas

y

Tavolitsa el az 6nta-
padds cimkét az uj
elem +jellel elldtott
oldalardl.

Fontos:

Varjon 2 percet az
optimalis miikodés
érdekében, hogy
az elem leveg6t
vehessen fel.

3. Behelyezés

Helyezzen be Uj

elemet az elemajtéba.

A + jelnek felfele kell
néznie.

| Akésziilekrdl | Inditds | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovdbbiinformacio

4. Lezaras

S

Zarja le az elemajtét.
A hallékésztilék csilingel6 hangot
ad ki a filillesztéken keresztil.

Tartsa kdzel a filillesztéket
a fiiléhez, hogy hallhassa a
csilingeld jelzést.

Tipp

MultiTool @

szerszam .

A MultiTool szerszam az
elemcseréhez haszndlhaté.
Hasznalja a magneses véget
az elemek eltdvolitdsahoz és
behelyezéséhez.

A MultiTool szerszamot a hallds-
gondozo szakért6 biztositja.

19



A hallékésziilék felhelyezése A hallékésziilék apolasa

2.lépés 3.1épés A hallékészlilék kezelésekor tartsa azt puha fellilet f6l6tt,
hogy leejtés esetén ne sériilhessen.

Tisztitsa meg a mikrofon nyilasait. Mikrofon
<5 A MoltiTool keféjével 6vatosan nyllaisok
.0 TAMaszték tavolitsa el a szennyezddéseket

(opcionalis) a nyilasokrdl. A kefével 6vatosan

tisztitsa meg a nyildsok feliiletét.

Helyezze a hallé- > Tartsaahangszér6  » Ovatosan nyomja Ne nyomja bele a MultiTool eszkozt
késziiléket a fiile vezeték hajlatat afilillesztéket a a mikrofon nyilasokba, mert ez
moge. ahivelykujja és a hallgjaratba, amig a karositjhatja a hall6késziiléket.

mutatdujja kozott. hangszéré vezetéke
A hangszérét mindig A fllillesztéknek a a fejhez illeszkedik.
csatlakoztatott halléjarat nyildsa Ha a hangszoéro ta-
fulillesztékkel felé kell mutatnia. masztékkal rendelke- FONTOS FIGYELMEZTETES
haszn,aljla. Ha;znalja Z,'k’ helyez.ze d fulepe A halldkésziilék tisztitdsahoz haszndljon egy puha, szaraz rongyot. A
a hallékésziilékhez ugy. hogy illeszkedjen A Al ] . A . .

Lo - . . hallékésziiléket ne mossa el és ne meritse vizbe vagy mds folyadékba.

készlilt artozékokat. a fil vonalahoz.

20 | Akésziilékrdl | Inditas | Kezelés | Opcick | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbi informacié |



Standard fiilillesztékek cseréje

A szabvanyos flililleszték (gyari vagy Grip Tip) nem tisztithat6. Ha a
fulilleszték zsirral telitett, cserélje ki egy djra. A Grip Tip illesztéket
legalabb havonta egyszer cserélni kell.

2.1épés 3.1épés
B D
/‘ -

Tartsamega Helyezze be a hang- Nyomja be az
hangszéroét és huzza szOrot pontosan a illesztéket amig az ,
ki a fiilillesztéket. fililleszték koze- pontosan régzil. FONTOS FIGYELMEZTETES

pébe a megfeleld Ha a fiililleszték a fiilb&l valé eltavolitaskor nincs a hangszérén,

rogzitéshez. a fiililleszték a halléjaratban lehet. Tovabbi itmutatasért kérje

ki a hallasgondozé szakért6 tanacsat.

22 | Akésziilékrdl | Inditas | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovdbbiinforméacio
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A ProWax miniFit sziiro

A hangszord egy fehér zsirszirdvel
van felszerelve, ahol a fiililleszték
csatlakozik. A zsirsz(irg
megakadalyozza, hogy a flilzsir vagy
egyéb szennyez&dés kart tegyen a
hangszdéréban. Cserélje ki a sz(ir6t,
amikor eldugul vagy ha a hallékésziilék

hangzdsa eltér a megszokottdl, vagy

forduljon hallasgondoz6 szakemberhez.

A zsirsz(ir6 kicserélése el6tt tavolitsa el
a fulillesztéket a hangszoérobal.

Zsirsz(ré
o

FONTOS FIGYELMEZTETES

Mindig ugyanolyan tipusu zsirsz{r6t haszndljon, mint a hallékészilék
eredeti zsirsz(r6je. Ha kérdései lennének a pét zsirsz(irék hasznalatdval
vagy cseréjével kapcsolatosan, forduljon halldsgondozé szakemberhez.

| Akésziilékrdl | Inditas | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbi informéacio |

A ProWax miniFit sziird cseréje

1. Szerszam

A

Vegye ki a szersza-
mot a tartobol. A
szerszamon két td
taldlhato, egy lres a
régi sz(r6 eltavolita-
sdhoz és egy masik,
amely az Gj zsirsz(irét
tartalmazza.

Megjegyzés:

rr s

2. Eltavolitas

Nyomja bele az lires
tlt a zsirszlirébe a
hangszéréban és
hdzza ki.

3. Behelyezés

Régi sz(irg o Vég
N

Helyezze bele az Uj
zsirsz{rét a masik td
segitségével, vegye
ki a szerszamot és
dobjael.

Haillesztéket vagy LiteTipet haszndl, a hangszéré zsirsziir6jét a halldasgondozé szakértének kell kicserélnie.

25
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Egyedi fiililleszték tisztitasa

Micro illeszték/LiteTip
A fllillesztéket rendszeresen
tisztitani kell.

A fililleszték fehér zsirszirével

rendelkezik*. A sz(ir6 ¢ Aszell6z6nyilas tisztitasahoz

megakadalyozza, hogy a fiilzsir  helyezze a kefét a nyilasba,
P : majd évatosan forgassa el.

vagy a szennyez@dés kart

tegyen a hangszéréban. @
Cserélje ki a sz(irét, amikor :
eldugul vagy ha a hallékésziilék
hangzdsa eltér a megszokottdl.
Egyéb esetben forduljon
hallasgondozd szakemberhez.

Szell§z6

Zsirsz(irG ¢
* A VarioTherm Micro illeszték és a LiteTip nem rendelkezik zsirsz(rével

| Akésziilékrdl | Inditas | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbi informéacio

A ProWax sziird cseréje

1.Szerszam

t
2%

¢ Uj sz(r6

Vegye ki a szersza-
mot a tartébol. A
szerszamon két td
talalhato, eqy lires a
régi szd{rg eltavolita-
sahoz és egy masik,
amely az Uj zsirsz{-
rét tartalmazza.

2. Eltavolitas

> Nyomja bele az lires
t{t a zsirsz(irébe a
fllillesztékben és
huzza ki.

3. Behelyezés

. Regl sz(ir6

Helyezze bele az Uj
zsirsz(ir6t a masik td
segitségével, vegye
ki a szerszamot és
dobjael.
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Repiild iizemmad

A replil6 tizemmad aktivdlasakor kikapcsol a Bluetooth®. A
hallékészilék tovabbra is mikddik. Ha megnyomja a nyomdégombot
az egyik halldkésziiléken, az mindkét hallékészilékben aktivdlja a
repilé izemmaddot.

miniRITE miniRITET
Q
* Abekapcsolashoz és e,

\  kikapcsoldshoz Legaldbb

7 masodpercig nyomja

anyomégombot. Egy

csilingel6 hang er@siti meg
amiiveletet.

Az elemajtd kinyitasaval és
lezdrdsaval kikapcsolja a

repil6 tizemmdadot. Nyomja meg a gomb
barmely végét.
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Opcionalis funkcidk és kiegészitdk

A kovetkez6 oldalakon ismertetett funkciok és kiegésziték
opcionalisak. Ezen funkcidkrdl és kiegészit6krél kérdezze
audioldégusat.

Ha nem megfelel&en hall, el6fordulhat, hogy egy specidlis
programot kell hasznalnia. A programozast a hallasgondozé
szakért6 végzi.

Irja le azokat a helyzeteket, ahol problémdt érzékel a halldsban.

29



miniRITE hangeré moédositasa

A nyomogomb segitségével bedllithatja a hangerét.
Egy kattanast hall a hanger6 feler@sitésekor és csokkentésekor.

MAXIMUM
Q
KEZDES
\ s AJOBB hallokeészilék SZINT o
rovid megnyomdsaval Az inditasi
novelheti a hangerét szinten 2
. sipold hang
hallhaté
--------------- * A BAL hallokésziilék
MINIMUM

révid megnyomdsaval
csokkenthetia
hanger6t
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miniRITE T hanger6 médositasa

A nyomdgomb segitségével bedllithatja a hangerét.
Egy kattanast hall a hangerg felergsitésekor és csokkentésekor.

‘ MAXIMUM
.............. e A hanger6 novelé- EEFNDTES
séhez nyomja meg a Az inditasi
gombot szinten 2
"""""""" * A hangerd cs6kkenté- ;lp”orlloth,ang
séhez nyomja meg a alihato
gombot MINIMUM
A halldsgondoz6 szakért6 tolti ki.
Hanger6 médositas OBAL [JjoBB ORovid lenyomas
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Programvaltas miniRITE
A program médositasahoz nyomja le a gombot

A hallékésziiléken 4 kiilonb6z6 program haszndlhaté. Ha két hallékésziiléke van, aJOBB hallékésziilékkel elére
A programozast a halldsgondozé szakérté végzi. valthat programot, példaul az 1-r6l a 2-re, és a BAL
hall6késziilékkel visszafele, példaul a 4-r6l a 3-ra.
A hallasgondozé szakért6 tolti ki.
Programok ORovid O Hosszu
valtasa lenyomas lenyomads
Program Aktivalasi hang Hasznalat
1 jﬁ "L sipolas’
> > sipolas’ miniRITET _ _
Jw P A programok kozotti valtashoz nyomja lefele vagy felfele
ﬁﬁﬁ '3 sipolés’ A programok kozott folyamatosan valthat - felfele és lefele a
3 3 sipolas program sorrendben. Ha példaul az 1. programrél a 4-re szeretne
o valtani, egyszer kell lenyomnia a gombot ahelyett, hogy 3-szor
4 jﬂjﬁjﬁﬁ '4 sipolas’ nyomna a fel gombot.
Programok O Rovid COHosszu
valtasa LIBAL LIjOBB lenyomas lenyomads
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34

ElInémitas

Haszndlja a némitas funkcioét, ha el kell némitania a hallokésziiléket.

Az elnémitds funkcid csak a hallokésziilék(ek) mikronfonjat némitja el.

miniRITE miniRITET
Q
\ .» Nyomja meg hosszan
" agombot (4 masodperc)
a hallékésziilék elnémi-
tasdhoz. A bekapcsolds-
hoz nyomja le réviden a
gombot. .
Nyomja meg a gomb
barmely végét.
FONTOS FIGYELMEZTETES

Ne hasznalja az elnémitds funkciét kikapcsol6ként, mivel a
hall6késziilék ebben a médban is aramot kap az elemekbdl.
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A hallokésziilékek hasznalata iPod, iPhone és
iPad eszkozokkel

A hallékésziilék iPhone® eszkdzokkel haszndlhato és kdzvetlen
kapcsolatot tesz lehet6vé az iPhone, iPad® vagy iPod touch®
eszkozokkel. Ha kérdése van a fenti eszkdzok hallokésziilékkel
valé hasznalataval kapcsolatban, kérjik, |épjen kapcsolatba a
halldasgondozd szakértgjével.

Made for
[I’iPhone | iPad | iPodJ

A kompatibilitasra vonatkozé tdjékoztatasért latogasson el
ide:www.oticon.global/compatibility

A Made for Apple cimke haszndlata azt jelenti, hogy a kiegészit6t kifejezetten a cimkén megjeldlt Apple
termék(ek)kel valé haszndlatra tervezték, és hitelesitették az Apple teljesitményi szabvanyok teljesitésére.
Az Apple nem vallal felelgsséget a késziilék miikodéséért vagy a biztonsdgi és elGirdsi szabvanyoknak valé
megfelel§ségéért. Kérjiik, vegye figyelembe, hogy jelen kiegészitd iPod, iPhone vagy iPad eszkdzzel valé
hasznalata hatassal lehet a vezeték nélkiili kapcsolatok teljesitményre.
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Parositas iPhone-nal

1. Beallitasok

B Bluetooth Be

Altalanos >

Kapcsoljabe aziPhone
készliléket éslépjena
‘Beadllitasok’ menu-
pontra. Kapcsoljabea
Bluetooth kapcsolatot.
Valassza az Altalanos'
mendpontot.

2. Altalanos

Hozzaférhet6ség >

Az 'Altaldnos' ké-
pernydén valassza a
'Hozzaférést'.

3. Hozzaférhetdség

MFi Hall6késztilékek >

A'Hozzaférés' ké-
pernydn vdlassza az
'MFi Hallékésziilékek'
opciot.
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4. El6készités

/

S

Nyissa ki és csukja
be az elemajtét
mindkét hallokészii-
Iéken, majd helyezze
iPhone-ja kozelébe.
A hallékésziilék kb.
3 percig lesz parosi-
tas modban.

Amikor kikapcsolja a hallékésziiléket vagy az Apple® késziiléket, megsz(inik a parositas. Az ismételt parositashoz kapcsolja be a halloké-
sziiléket az elemkamra ajtajanak a kinyitasaval és becsukdasdval. Ekkor a hall6késziilék automatikusan csatlakozik az Apple késziilékhez.

5. Kivalasztas

o~ William hall6késziléke
Oticon Opn

Az iPhone

felismeri a tarsitandd
hallékésziiléket. A
felismert késziilé-
kek megjelennek az
iPhone listdjan. A
hallékésziilék kiva-

lasztasa.

6. A tarsitas

megerdgsitése

v u; B -

Bluetooth térsitas
kérelem
“William hallékésziiléke”
szeretne tarsulniaz On iPhone
késziilékével
Mégse Tarsitas

A tarsitas megerdsi-
tése. Ha két halloké-
sziiléke van, mindkét
hallékészilékhez
meg kell erGsiteni a
parositast.
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Vezeték nélkiili kiegészitok

A vezeték nélkili hallokésziilékében rejlé lehetfségek
kiaknazasdahoz szamos kiegészité all rendelkezésre, melyek
hozzajarulnak a jobb halldshoz és kommunikaciéhoz a mindennapi

helyzetekben.

ConnectClip

Ha a ConnectClip a telefonhoz
van tdrsitva, a hallékésziléket
headset eszkdzként vagy tavoli
mikrofonként hasznalhatja.

TV Adapter 3.0

TV és egyéb audio eszkdzdk
hangatvitelére alkalmas veze-
ték nélkdili jeladd. A TV Adapter
a hangot kézvetlenil a halloké-
szlilékbe tovabbitja.

Taviranyité 3.0

Lehet6vé teszi a hallékésziilék
program maédositasat, a
hangerd szabdlyozdasat vagy a
késziilék elnémitdsat.

Oticon ON alkalmazas

Ezzel intuitiv és diszkrét médon
irdnyithatja hallokésziilékét.
iPhone, iPad, iPod touch és
Android™ készlilékekhez.
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Phone Adapter 2.0

Az Adapter a ConnectClip
segitségével vezeték nélkil
kapcsolddik a hallékésziilékhez,
lehet6vé téve a vezetékes
telefon zokken6mentes
hasznalatat.

Tovabbi informdacioéért, kérjik, [dtogasson el a www.oticon.global/
connectivity oldalra vagy Iépjen kapcsolatba a halldsgondozé
szakért@jével.

Az Apple, az Apple logé, az iPhone, iPad és iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allam-
okban és mas orszdgok terliletén. Az App Store az Apple Inc. szolgaltatdsi védjegye. Az Android, a Google
Play és a Google Play logé a Google LLC. védjegyei.
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Egyéb opcidk CROS - opcionélis az Oticon Opn S1, Opn S 2 és Oticon Opn Play 1
késziilékekhez

Megoldast jelent egyoldali siketség esetén. A halldkésziilék
parosithaté egy Oticon CROS eszkdzzel, amely (vezeték nélkiil)
tovabbitja a hangot a nem hallé fiilbél a jé1 hallé flilbe.

Telefontekercs - opciondlis a miniRITE T-hez
A Telefontekercs javitja a hallas min6ségét
beépitett indukciés hurokkal rendelkezd
telefon, vagy olyan hallassegit6 indukciés hurok
rendszerrel rendelkez§ épiiletek esetén, mint
szinhdzak, templomok vagy el6ad6termek. Ez a
szimbdlum vagy egy hasonlé jelzi, ha indukciés
hurok rendszer érhet6 el az adott helyszinen.

Tovabbi tdjékoztatdsért, kérjlik, Iépjen kapcsolatba audiolégusaval.

Autophone - opcionalis az Oticon Opn és Oticon
O=— Siya késziilékekhez

Automatikusan aktival egy telefon programot a

hallokésziilékben, ha erre a célra valé magnest

helyez a telefonjara.
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Hang és LED jelzések

Opcionadlis, kizarélag az Oticon Opn Play miniRITE T esetén
A klilonboz6 hangjelzések és LED jelz6fények megmutatjdk a
hallokésziilék dllapotat. A kiilonboz6 bedllitdsi lehet6ségek a
kdvetkez@ oldalakon talalhaték.

A halldsgondoz6 szakember az On &ltal el6nyben részesitett

hangjelzéseket és LED jelz6fényeket be tudja allitani a késziilékén.
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Program [ Hang CJLep ggg;e)gyzesek

1 1 sipolés O

2 2 sipolés OO

3 3 sipolds OO0

4 4 sipolas O000O Folytonosan
ismétlédo

Vezeték nélkili PR vagy

tartozékok 2sipolas o 3-szor ismétldik
rovid szlinetekkel

Vezeték nélkdili

kiegészitsk, mikrofontis | 2 sipolds OC )

beleértve

Repiil6 lizemméd Hang [JLED

Replil§ lizemmad aktiv Rovidsipolds | O @ @

Repiil6 izemmdd inaktiv | Révidsipolas | () ()

O z61d, révid villanas C_ z61d, hosszu villanas @ Piros, révid villanas

Folytatédik a kdvetkez6 oldalon
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Bekapcsolas Hang LED LED megjegyzések
Bekapcsolas [ sipolas oC ) Egyszer jelenik meg
Hangeré Hang LED
El6nyben részesitett P
hangerb’ [ 2 sipolas oc )
Mini / i ) )
h;?]g:;? maximum O 3 sipolds |:|. Egyszer jelenik meg
Hanger6 novelése / P
csokkentése L 1sipolas oo

Folytonosan
Elnémitas DO. ismétlédé vagy

3-szor ismétlgdik
rovid szlinetekkel

O z81d, révid villanas C_J z61d, hossza villanas @ Piros, rvid villanas
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Figyelmeztetések | Hang LED LED
megjegyzések
Elem alacsony o Folytonosan
toltstisegiszinten | L13sipolis | DO O @@@@® | ismetisds
Elem lemeriilve 4 mélydlé
hang

Mikrofon 8 sipolas 4 i

paap -szer ismétlddik
ellendrzése 4-szer DGDEGEE@ . inceke
szlikséges megismételve

. Piros, rovid villanas - Piros, hosszu villands
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[ ] Tinnitus SoundSupport™ (opcionalis)

A Tinnitus SoundSupport rendeltetésszerii haszndlata
A Tinnitus SoundSupport egy hanggenerdld eszkdz, amely a tinnitus
kezelési program részeként segiti a flilzigastdl szenved6 betegeket.

Feln6tt célcsoport részére (18 éven fellilieknek).

A Tinnitus SoundSupport azon szakképesitéssel rendelkez6
halldasgondozé szakemberek figyelmébe ajanlott (audioldgusok,
hallékésziilék szakemberek vagy fiil-gége szakorvosok), akik ismerik
a fllzugas és hallascsokkenés felmérésének és kezelésének madjat.
A Tinnitus SoundSupportillesztését olyan halldsgondozé szakember
végezheti, aki flilzigas kezelési programban vesz részt.
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Utmutaté tinnitus hanggenerator
felhasznaléknak

Ez az dtmutaté a Tinnitus SoundSupportrél tartalmaz
tajékoztatast, amelyet hallasgondozd szakembere
engedélyezhetett a hall6késziilékében.

A Tinnitus SoundSupport a flilzigds kezelésére szolgdld eszkdz,
amely megfelel§ intenzitdsu és savszélességl hangot general

a tinnitus kezeléséhez. A halldsgondozé szakember megfelel6
utédgondozast is tud nyujtani. Fontos a szakember tanacsainak
és utmutatdsanak a kovetése azilyen ellatds soran.

Kizarélag orvosi rendelvényre

A bevalt egészségligyi gyakorlatnak megfelel&en, a fiilzdgasos
panaszrol beszamolé pacienseket fiil-orr-gégész szakorvosnak kell
kivizsgdlnia, a hanggenerator hasznalatat megel6z6en. A vizsgdlat
célja, hogy megallapitsdk az orvosi tGiton kezelhetd filzigas

okait, és kezeljék azokat még a hanggenerator hasznalatat
megel6z6en.
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Hangopcidk és hanger6szabalyozas

A Tinnitus SoundSupportot a halldsgondoz6 szakember
programozza meg, hogy az illeszkedjen az On hallascsokkenéséhez
és a flilzigas enyhitésének elényben részesitett médjahoz. Tébb
kiilonb6z6 hanglehetdséget kinal. A halldsgondozé szakemberével
kivalaszthatja az On &ltal elényben részesitett hangokat.

Tinnitus SoundSupport programok

Halldasgondozd szakemberével kdzésen eldonthetik, hogy mely
programokat szeretné aktivalni a Tinnitus SoundSupportban.

A hanggeneratorban akar négy kiilénb6z6 program is aktivalhaté.
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Elnémitas

Ha olyan programot hasznal, amelynél aktivalva van a Tinnitus
SoundSupport, az elnémitds funkcioé csak a kdrnyezeti hangokat
némitja el, a Tinnitus SoundSupport hangjat nem.

Lasd , A hallékésziilék elnémitdsa” fejezetet.

Hangeré beallitasok Tinnitus SoundSupporttal

Amikor olyan hall6késziilék programot vadlaszt ki, amelyhez
engedélyezve van a Tinnitus SoundSupport, a halldasgondozé
szakember csak a hall6késziilék nyomdgombjat tudja bedllitani
a flilzdgast enyhit6 hang hangerejének a szabdlyozasara.

A halldasgondozé szakember allitja be a hanggenerator
hanger8szabdlyzasat az alabbi két méd egyikével:

A) A két filon kilon-kiilon torténd hangerd valtoztatas, vagy
B) A két fiilon egyszerre torténd hanger6 szabalyozas.
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miniRITE

[

A) Hogyan valtoztathaté a Tinnitus SoundSupport hangerd
kiilon-kiilon a két fiilben

A hangeré ndéveléséhez (csak az egyik hallékésziiléken) roviden
és ismételten nyomja meg a nyomégomb, amig el nem éri a kivant
hanger6t. A hang egyre hangosabb lesz az els nyomasokkal, amig
két sipolé hangot nem hall. Ezutdn csokkeni fog a hangeré.

A hangeré csokkentéséhez (csak az egyik hall6késztiléken)
folytassa a nyomdégomb ismételt megnyomasat, amig el nem éria
kivant hangerét.

miniRITET

[

A) Hogyan valtoztathat6 a Tinnitus SoundSupport hangeré
kiilon-kiilon a két fiilben

A hanger6 noveléséhez (csak az egyik hallékésztiléken) réviden és
ismételten nyomja meg a nyomégomb fels6 részét, amig el nem éri

a kivant hangerét.

A hanger6 cs6kkentéséhez (csak az egyik hall6késziiléken) réviden
és ismételten nyomja meg a nyomdégomb alsé részét, amig el nem éri
a kivant hangerét.

A) Hogyan valtoztathaté a Tinnitus SoundSupport hangeré a két
fiilben egyszerre

Az egyik hallékésziiléket a hanger6 ndvelésére haszndlhatja, mig

a masikat a hangerd csokkentésére:

A hangeré néveléséhez nyomja meg roviden, ismételten a
nyomdégombot a JOBB hall6késziiléken.

A hangeré cs6kkentéséhez nyomja meg réviden, ismételten a
nyomégombot a BAL hallékésziiléken.

A halldsgondozé szakértd tolti ki.
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A) Hogyan vdltoztathat6 a Tinnitus SoundSupport hangerd a két
flilben egyszerre

Az egyik hallékésziiléket a hangerd ndvelésére/csckkentésére
haszndlhatja mindkét hall6készlilékben. Amikor az egyik
hallékészililéken megvdltoztatja a hangerdt, az a masikon is
megvaltozik.

A hanger6 noveléséhez nyomja meg roviden, ismételten a
nyomégomb felsd részét.

A hanger6 cs6kkentéséhez nyomja meg roviden, ismételten a
nyomdgomb alsé részét.

A halldsgondozé szakért6 tolti ki.
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Hasznalati ido korlatozasa

Napi haszndlat

A Tinnitus SoundSupport hangereje olyan szintre is beallithatd,
ami maradandd hallaskarosoddashoz vezethet, ha hosszu id6n
at hasznaljak. A halldsgondozé szakember megadja a Tinnitus
SoundSupport napi maximalis hasznalati idejét. Sose hasznalja
kényelmetlen hangszinten.

Lasd a “Tinnitus SoundSupport: Hasznalati korlatozasok” tablazatot
"Az On egyedi hall6késziilék beallitasai” részben a fiizet végén,
hogy megtudja naponta hany éran kereszttil haszndlhatja
biztonsdagosan a hallékésziiléke tinnitus enyhité hangjat.
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Fontos informacié a Tinnitus SoundSupportrél
hallasgondoz6 szakembereknek

Késziilék leiras

A Tinnitus SoundSupport egy modularis funkcié, amelyet
halldasgondozd szakember engedélyezhet a hallokésziiléken.

Maximalis viselésiidé

A Tinnitus SoundSupport viselési ideje csokken, amint 80 dB(A)
SPL folé emeli a hangerejét. Az illeszt6 szoftver automatikusan
figyelmeztetést jelenit meg, amikor a hallékésziilék atlépi a

80 dB(A) SPL szintet. Lasd a “Maximalis viselési idg jelz6t" a
tinnitusz illesztési grafikon mellett az illeszt6 szoftverben.

A hanger6 szabalyozas kikapcsolva

Alapbeadllitasban a hanggenerator hangerd szabalyzdja ki van
kapcsolva a hallékésziilékben. A zaj kitettség kockdzata ng, amikor
aktivdlja a hanger6 szabalyzét.
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A hanger6 szabalyozas bekapcsolva

A tinnitus hanger&szabalyzas bekapcsolasakor figyelmeztetés
jelenhet meg a "Gombok & Kijelz6k™ képernyén. Ez akkor fordul elé,
ha a hang olyan szinten is hallhatd, ami hallaskarosodast okozhat. A
"Maximalis viselési id6” tablazat az illeszt6 szoftverben megjeleniti
az 6rak szamat, amig a paciens biztonsdgosan haszndlhatja a
Tinnitus SoundSupportot.

¢ |egyezze fel a maximalis viselési id6t minden programhoz,
amelynél aktivdlva van a Tinnitus SoundSupport.

e Az értékeketirja be a,Tinnitus SoundSupport: Hasznalati
korldatozasok” tablazatba a flizet hatuljan.

e Eszerint utasitsa a pacienst.
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/A\ Tinnitus SoundSupport figyelmeztetések

Ha a hallasgondozé szakember
aktivalta a Tinnitus SoundSupport
hanggenerdtort, kérjik, figyeljen oda
az alabbi figyelmeztetésekre.

Van néhany potencidlis aggaly

a tinnitusz kezelésére hasznélt
hanggeneralé késziilékekkel
kapcsolatosan. Ezek kozé tartozik a
tinnitusz lehetséges rosszabbodasa,
és/vagy lehetséges valtozdsok a hallasi
kiiszébokben.

Amennyiben valtozast észlel vagy
tapasztal a halldsdban vagy a
tinnitusszal kapcsolatosan, vagy
szédiilést, émelygést, fejfajast,

er@s szivdobogdst vagy esetleges
bérirritaciot tapasztal a készilékkel
érintkez§ fellileten, azonnal hagyja
abba a készlilék hasznalatdt és forduljon
orvoshoz, audiolégushoz vagy egyéb
halldsgondozé szakemberhez.

Mint minden késztiléknél, a
hanggenerator funkcié nem
rendeltetésszer( haszndlata
potencidlisan kdros hatdst
eredményezhet. Figyeljen oda, hogy
megakadalyozza az engedély nélkili
hasznalatat és tartsa a készlléket
haziallatoktdl és gyermekekt6l tavol.

Maximalis viselésiidd

Mindig kdvesse a Tinnitus SoundSupport
maximalis napi viselési idejét a hallas-
gondozd szakember utasitdsai szerint.
A hosszas haszndlat a tinnitusz vagy a
hallaskarosodds romlasdhoz vezethet.
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A\ Altalanos figyelmeztetések

Személyes biztonsaga és a megfeleld
haszndlat érdekében a halldkészilék
haszndlata el&tt olvassa el figyelmesen
az alabbi dltalanos figyelmeztetéseket.

Felhivjuk figyelmét, hogy a hall6készii-
lék nem allitja vissza a normal hallast
és nem akaddlyozza meg vagy javitja

a szervirendellenességekbdl eredd
halldsvesztést. Ezen kiviil a legtobb
esetben a hallékésziilék alkalmankénti
haszndlata nem teszi lehetévé a készi-
|ék teljes kihasznalasat.

Ha varatlan m{kddési rendellenességet
vagy eseményeket tapasztal a halloké-
sziilékkel, Iépjen kapcsolatba hallasgon-
dozé szakértgjével.

A hallékésziilékek haszndlata

A hallékésziilékeket a halldsgondozé
szakértd tanacsai és bedllitdsai szerint
kell hasznalni. A nem megfelel§ haszna-

lat azonnali és maradandé hallasvesz-
tést okozhat.

Ne adja at mdsnak a hall6késziiléket,
mert a nem megfelel6 hasznalat mara-
dandé halldskdrosodast okozhat.

Fulladdsveszély és a késziilék elemei
vagy aprobb részei lenyelésének
veszélye

A hallokésziilékeket, alkatrészeiket és
az elemeket tartsa gyermekektél tévol,
és mindenki mastal, akinek lenyeléssel
vagy mas médon sériiléseket okozhat-
nak.

Az elemek egyes esetekben 0ssze-
téveszthet6k a gydgyszerekkel. Ezért a
gyogyszerek bevétele el6tt ellenérizze
azokat figyelmesen.

A legtobb hallékésziilék bontasbiztos
elemrekesszel is felszerelhet6. Ezt kife-
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jezetten ajanljuk gyermekek és tanulasi
nehézségekkel rendelkez8 személyek
esetén.

Ha lenyeli az elemet vagy a hallékészii-
Iéket, azonnal forduljon orvoshoz.

Elemhasznalat

Mindig a halldsgondozé szakember altal
javasolt elemeket hasznalja.

Arossz min&ségl elemek szivaroghat-
nak, és fizikai sériilést okozhatnak.

Soha ne prébdlja feltdlteni az elemeket,
és soha ne drtalmatlanitsa az elemeket
égetéssel. Fennall annak a veszélye,
hogy az elemek felrobbannak.

Meghibasodas

Felhivjuk figyelmét, hogy el6fordulhat,
hogy a hallékésziilék varatlanul
meghibdsodik. Vegye ezt figyelembe,
ha a figyelmeztet6 jelzések kritikus
fontossdguak (pl. forgalomban). A

hallékésziilék kikapcsolhat, ha példaul
az elemek lemeriilnek vagy a vezeték
nedvességgel vagy flilzsirral eltomédik.

Aktivimplantatumok

A hallékésziiléket alaposan
bevizsgaltak, és a vonatkozé nemzetkdzi
szabvdanyok szerint (Specific Absorption
Ratio - SAR) megfelelének taldltak
emberi hasznalatra az emberi testet

érg elektromagneses teljesitmény és
feszliltség vonatkozdsaban.

Az emberi szervezetet érg behatas érté-
kei messze a nemzetkozileg elfogadott
biztonsagi (SAR) hatarértékek alatt ma-
radnak a pacemakerekhez és szivdefibril-
latorokhoz hasonlg, aktiv

orvosi készlilékekkel torténé egészséges
egylttélésre vonatkozd szabvanyokban
meghatarozott elektromdagneses telje-
sitmény és fesziiltség vonatkozdsaban.

Folytatédik a kévetkez6 oldalon
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A\ Altalanos figyelmeztetések

Ha aktiv agyi implantatummal rendelke-
zik, akkor forduljon a beliltethetd eszko-
zének gyartdjahoz, és kérjen informaciot
a zavaras kockazatardl.

Az Autophone mdgnes és a MultiTool
(amely beépitett magnessel rendelkezik)
szerszamot tartsa legaldbb 30 cm tavolt-
sdgra az implantatumtdl, pl. ne hordja a
felsd zsebben.

Mindig kdvesse a szivdefibrilldtor
és pacemaker gyarto altal javasot
elGirdsokat.

Cochlearis implantatum

Ha az egyik oldalon cochlearis im-
plantatumot (Cl) hasznal, a masik fiilén
pedig hall6késziiléket, mindig gy6z&d-
jon meg arrél, hogy a Cl antennaja és
magnese biztonsdgos tavolsdgra van

a hallokésziiléktdl. A Cl magnesének
magneses mezeje tartdsan kdrosithatja
a hallokésziilék hangszéréjat. Soha ne

helyezze ezeket az eszkdzdket kdzel
egymdshoz, még tisztitds vagy ele-
mcsere esetén sem. Soha ne taroljaa Cl
rendszert és a hallékésziiléket ugyanab-
ban a dobozban.

Rontgen, CT, MR, PET szkennelés és
elektroterapia

Rontgen, CT/MR/PET szkenneld elekt-
roterdpia, m(itét, stb. esetén tavolitsa
el a hallokésziiléket, mivel azt az ers
elektromagneses mez6k karosithatjak.

HG és vegyi anyagok

A hallékésziiléket nem szabad extrém
hémérsékletnek kitenni, példaul egy par-
kol6 autéban hagyni a napon.

A hallékésziiléket nem szabad mikrohul-
l[dmu vagy mas stitében szdritani.

A kozmetikumokban, hajlakkban,

parfiimben, borotvalkozas utani
arcapolékban, napvédd szerekben és
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rovarriasztokban talalhaté vegyi anyagok
karosithatjak a hall6késziiléket. A ter-
mékek hasznalata el6tt mindig tavolitsa
el a hallékésziiléket és varjon, amig
megszaradnak.

Elektromos késziilék

Kiiléndsen oda kell figyelni az olyan hal-
I6késziilékek kivalasztasanal és haszna-
latandl, amelyek maximalis hangnyomas
teljesitménye meghaladjaa 132 dB SPL
(IEC711) szintet, mivel ez a hall6késziilék
visel&jének tovabbi hallaskdrosoddst
okozhat.

Annak meghatdrozdsdhoz, hogy hallé-
készliiléke elektromos készlilék-e, Idsd a
modell dttekintését a flizet elején.

Lehetséges mellékhatasok
A hallékésziilékek és illesztékek fokoz-
hatjak a fllzsir képz6dést.

A hallékésziilékek egyébként nem
allergén anyagai ritka esetekben bér
irritaciét vagy mas mellékhatasokat
okozhatnak.

Forduljon orvoshoz, hailyen tlineteket
észlel.

Interferencia

A hallékésziiléket a legszigortiibb nem-
zetkdzi szabvanyok szerint interferencia
szempontjabdl teszteltiik. Azonban a
hallékésziilék és mas eszkdzok kozotti
interferencia (pl. egyes mobiltelefonok,
savrendszerek és bolti riaszté rendsze-
rek vagy mas eszkdzok) mégis el&fordul-
hat. Ilyen esetben ndvelje a hallékészii-
lék és a zavaré eszkdz kozotti tdvolsagot.

Folytatédik a kévetkez6 oldalon
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Haszndlat repiil6gépen

A hallékésziilék Bluetooth kapcsolattal
rendelkezik. Replil6gépen utazaskor
repll6é izemmddba kell kapcsolni,
kivéve, ha a személyzet engedélyezi
a Bluetooth kapcsolat haszndlatat.

Kapcsolodas kiilsé berendezéshez
Egy kiils6 berendezéshez bemeneti
segédkdabelen (USB kabelen, vagy kdz-
vetleniil) csatlakoztatott hallékésziilék
haszndlatdnak biztonsagat a kiils6
jelforras hatarozza meg. Ha fali csat-
lakozéaljzathoz kapcsol6dé kiilsé beren-
dezéshez csatlakoztatja, akkor ennek a
berendezésnek meg kell felelnie az IEC-
62368 szamu vagy ezzel egyenértékd
biztonsagi szabvanynak.

Nem kompatibilis és nem gyari
kiegészitok

Kizarélag a hallékésziilék gyarté altal
biztositott kiegészit6ket, jelata-
lakitokat vagy kabeleket hasznalja! A
nem kompatibilis kiegészit6k novel-
hetik a kibocsatast és csokkenthetik a
védettséget.

Tilos a hallékésziilék médositdsa

A gyart6 jévahagydsa nélkil végzett
barmilyen valtoztatas vagy médositds,
érvénytelenitheti a felhasznalé
eszkdzhasznalatra vonatkozé jogo-
sultsagat.
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Hibaelharitas

Tlnet Lehetséges okok
Lemertilt az elem

Megolddsok
Cserélje ki az elemet

Eltomd&dott flillesztékek (gyari, Grip Tip vagy egyedi

Tisztitsa meg az illesztéket

Nincs hang h .

illesztek) Cserélje ki a zsirsz(ir6t, a gydri illesztéket vagy a Grip Tip-et

Hall6késziilék mikrofonja el van némitva Szlintesse meg a hallékésziilék mikrofonjdnak az elnémitasat
Megszakadé vagy Eltdm&dott hang kimenet Tisztitsa meg az illesztéket, cserélje ki a zsirsz(irét, a gyari illesztéket vagy a Grip Tip-et
csokkentett hang Nedvesség Torélje le az elemet egy szaraz ronggyal

A hallékésziilék filillesztéke hibdsan van behelyezve

Helyezze be ujra a filillesztéket

Eles sipolé han
P g A fhalléjaratban fiilzsir gydlt fel

Vizsgaltassa meg halléjdratat orvosdaval

Ha a hall6késziilék 8 sipolé hangot ad egymds utan 4

Sipolds alkalommal, ellendrizni kel a hallokésziilék mikrofonjat

Forduljon halldsgondozé szakemberhez

Bluetooth csatlakozas meghidsult

Tarsitasi probléma Apple
késziilékkel
Csak egy hall6késziilék parositott

1) Sziintesse meg a hall6késziilék tarsitasat
(Bedllitasok—Altalanos—Hozzaférhetgség—Hallokésziilékek—Késziilékek—Felejtse el
ezt a készliléket).

2) Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-ot.

3) Nyissa ki és csukja be a hall6késziilék elemajtét.

4) Parositsa Ujra a hallékésziiléket (Iasd: ,Parositas iPhone-nal”).

| Akészinekrsl | Inditas | kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbi informacio

Ha a fenti megoldasok egyike sem m(kd&dik, kérjen segitséget a halldsgondozd szakértgjétsl.
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Viz- és porallé (IP68)

A hallokésziilék poralld és védelem-

mel rendelkezik a vizbedramlas ellen,

ami azt jelenti, hogy mindennapi
haszndlatra tervezett. Ezért nem
kell aggédnia az izzadtsdg vagy esé
okozta nedvesség miatt. Ha a hallé-
késziilékre viz kerll és nem mikddik,
kérjlk, tegye az aldbbiakat:

. Ovatosan térolje le a vizet

. Nyissa fel az elemajtét és vegye ki

az elemet, majd 6vatosan torolje le
avizet az elemrekeszbél

. Hagyja a hallékésziiléket

megszdradni nyitott elemajtéval
kortlbeliil 30 percig

. Helyezzen be egy Uj elemet

Hasznalati feltételek

M(ikodési feltételek

H6émérséklet: +1°C-t61 +40°C-ig
Relativ pdratartalom: 5%-t61 93%-ig,
nem kondenzalédo

Tdrol3si és szallitasi
koriilmények

Hosszan tarté szallitas és tarolds esetén a h6mér-
séklet és paratartalom nem haladhatja meg az
aladbbi korlatokat:

H6émérséklet: -25°C-t6l +60°C-ig
Relativ pdratartalom: 5%-t61 93%-ig,
nem kondenzal6dé

FONTOS FIGYELMEZTETES

mds folyadékba.

Ne viselje a hallékésziiléket zuhanyzds vagy mas, vizben végzett
tevékenység kozben. Ne meritse bele a halldkésziiléket vizbe vagy

| Akésziilékrél | Inditas | Kezelés | Opciok | Tinnitus | Figyelmeztetések | Tovabbiinformacié I
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Jotallasi tanusitvany
Igazolas

A tulajdonos neve:

Hallasgondozé szakértd:

Hallasgondozd szakértd cime:

Halldsgondozé szakértd telefonszdma:

Vasarlas datuma:

Jotallasiid6szak: Hénap:
Bal modell: Sorozatszam:
Jobb modell: Sorozatszam:
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Nemzetkozi jotallas

A hallékészilékre a gyarté altal kiadott,
a kiszallitastél 12 hénapig érvényes kor-
|atozott nemzetkozi j6tallds vonatkozik.
Ez a korlatozott j6tallas a hallékészilék
kivitelezési és anyagbeli hibaira vonat-
kozik, de nem vonatkozik a kiegészit6k-
re, mint elemek, csévek, hangszorok,
fil illesztékek és szlirk, stb. Anem
megfelel§ haszndlatbdl vagy karban-
tartasbdl, tulzott igénybevételbdl,
balesetekbdl, illetéktelen fél altal vég-
zett javitasbdl, korroziv koriilmények
dltal okozott, a fiil fizikai valtozdsaibél,
idegen targyak altal okozott sériilések-
bél vagy a nem megfelel6 bedllitasbdl
eredd meghibdsodasokra a jétallds NEM
vonatkozik, és azok semmissé tehetik

a jotallast. A fenti jotallas nem befolya-
solja a fogyasztéi termékekre vonat-
kozé helyi térvények altal biztositott

jogait. A halldasgondozé szakértd jelen
korldtozott jétallast meghaladé garan-
cidtis vallalhat. Tovabbi informacidkért
|épjen vele kapcsolatba.

Ha szervizre van sziiksége

Vigye a hallékésziiléket egy hallds-
gondozé szakért6hoz, aki a kisebb
problémdkat és bedllitdsokat azonnal
megoldhatja.

Figyelem: A forgalomba hozé
Magyarorszdg tertiletén 24 hénap
jotdlldst vdllal a késziilékre, mely az
Oticon Hallékészliilék Szervizkényv/
Jétdlldsi Jegy dokumentum megléte
esetén érvényesithetd! A jétdllds
feltételei az Oticon Hallékészlilék
Szervizkényv/|étdlldsi Jegy - Jétdlldsi

feltételek részében vannak feltlintetve.
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Miiszaki informacio

A hallokésziilék két radidjel techno-
|16gidt tartalmaz, amelyek leirdsdt az
alabbiakban talalja:

A hallékésziilék egy radié jeladét tar-
talmaz, amely révidhulldmi mdagne-
ses indukciés technoldgidval mdkddik
3.84 MHz-en. A jelad6é magneses
mez6jének ereje kicsi és mindig

15 nW alatt van (tipikusan

-40 dBpA/m alatt 10 méteres
tavolsagban).

A hallékésziilék egy radié adévevét

is tartalmaz Bluetooth Low Energy
(BLE) technoldgiaval és eqgy szabadal-
mazott révidhullamu radié technol6-
giat, mindkettd 2.4 GHz ISM savban.

Aradidjeladd jelergssége gyenge és
minden esetben 3 mW, 4,8 dBm
teljes sugdrzott teljesitmény alatti.

A hallékésziilék megfelel az elekt-
romagneses kompatibilitdsra és
kitettségre vonatkoz6 nemzetkdzi
szabvanyoknak.

A hallékésziiléken rendelkezésre all6
korlatozott hely miatt a vonatkozé
jévahagyasi jelolések jelen flizrtben
taldlhatdk.

Tovabbiinformacidkat a www.oticon.

global oldalon taldlhato ,Mdszaki
Adatlapok” lapon olvashat.
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A gyarto kijelenti, hogy a hall6készii-
Iék megfelel az 2014/53/EU direktiva
alapvet6 kdvetelményeinek és mas
relevdns el&irasainak.

Az elektronikus
eszkozok hulladékként
torténd kezelésére

ahelyi szabdlyozas

HE  onatkozik.

A megfelel§ségi nyilatkozat elérheté
a gyarténal.

Gyarté:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smgrum
Dania
www.oticon.global

€3 Bluetooth

o

IP68
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Az Gtmutatéban hasznalt szimbélumok leirdsa Pkd o )
A védelmi osztdlyt jelzi a kdros vizbeszivargds és szemcsés anyagok ellen az EN

Figyelmeztetések o o IP68 | 0520, Az IP6X teljes porvédelmet jelzi. Az IPX8 a folyamatos viz alatt tartds
A A figyelmeztetés szimbélummal jeldlt szveget el kell olvasni a késziilék hatasai elleni védelmet jelzi.

haszndlata el6tt. -

— Bluetooth logé

Gyarté L o L ) ©Bluetooth’ A Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett markajele, amelynek hasznélata engedélyhez
H A késziilék gyartéjanak a nevét és a cimét a szimbélum mellett taldlhatja. Az orvosi Kotott.

késziilék gyartéjat jelzi, a 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/79/EK eurépai uniés def leiclblé

irdnyelveknek megfelel&en. G e me) Made for Apple jelGles

Azt jelzi, hogy a készlilék kompatibilis iPhone, iPad és iPod touch késziilékekkel.

Indukciés hurok
Ez alogd jeldli a halldssegitd rendszer elérhetGségét.
A . T"jeldli, hogy indukciés hurok van telepitve a helyszinen.

CE jelolés
C € 0543 Akésziilék megfelel a 93/42/EGK irdnyelvnek az orvostechnikai eszkézokrdl.
A négyjegyl szam jeldli az értesitett szerv azonositéjat.

Elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)
A hallékésziiléket, a tartozékokat vagy az elemet a helyi el6irdsoknak megfelelGen
E\’ dobja ki. A termék dobozan taldlhaté szimbélumok leirdsa
A hallékésziilék felhaszndlék az elektronikus berendezés hulladékat visszavihetik
mmm 2 halldsgondozé szakemberhez artalmatlanitds céljabdl. Az elektromos Tartsa szdrazon
berendezés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6 Azt jelzi, hogy az orvosi késziiléket védeni kell a nedvességtél.
2012/19/EU iranyelv hatdlya tartozik.

2 Szabadlyoz6i megfeleldség jel (RCM)

.
.

Figyelmeztetés szimbélum

A készlilék megfelel az ausztral vagy Uj-zélandi piacon forgalmazott elektromos Tekintse meg a hasznélati Gtmutatdt a figyelmeztetések elolvasasahoz.

biztonsagi, ECM és radié spektrum kdvetelményeknek.

Katalégusszam
A gyarto katalégusszamat jelzi az orvosi eszkdz azonositasa érdekében.

Sorozatszam
A gyarto katalégusszdmat jelzi az orvosi eszkdz azonositasa érdekében.

Bl (=
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Az On egyedi hall6késziilék bedllitasai A hall6késziilék bedllitisainak sttekintése

207842HU/2019.07.30

A halldsgondozd szakértd télti ki. Bal Jobb
Tinnitus SoundSupport: Hasznalati id6 korldtozas [ligen [INem Hangerd szabélyozés [ligen [INem
[0 | Nincs hasznalati id6 korlatozas Oigen  [ONem Programvaltas Oigen  [Nem
Program | Kezdési hanger6 (Tinnitus) Max hanger6 (Tinnitus) 2 [ligen [INem Elnémitas [ligen [INem
~
O 1 Max___ éranaponta Max___ éranaponta é [igen [JNem Tinnitus SoundSupport (igen [ Nem
O 2 Max___ éranaponta Max___ éranaponta % Hangerd szabalyozas jelzései

O 3 Max___dranaponta Max___dranaponta % OBe O Ki Sipolas min/max hangerén OBe Oki

U 4 Max______dranaponta Max______dranaponta " [ Be [OKi  Sipolas ahangerd médositasakor ~ [1Be Oxi

[JBe ki Sipolas a kivant hangerén [OBe ki

Elem allapotjelzése
[JBe JKi  Alacsony téltéttséq figyelmeztetés [ Be O ki
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